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Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn heeft specifiek betrekking op infectiepreventie rondom thermolabiele, flexibele endoscopen. In
de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Minimale eisen

e Randvoorwaarden voor (her)gebruik en reiniging, desinfectie, sterilisatie, droging, opslag en transport
van flexibele endoscopen

e Reiniging en desinfectie flexibele kanaalloze endoscopen

e Voorreiniging flexibele endoscopen

e Drogen en opslag

De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van transmissie van micro-organismen
door inadequate reiniging, desinfectie en sterilisatie van thermolabiele, flexibele endoscopen. Voor
microbiologische controle van thermolabiele, flexibele endoscopen dient de richtlijn Controle op
microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen (NVMM) te
worden gevolgd.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De beoogde gebruikers van deze richtlijn betreffen zowel medewerkers die beleid maken op het gebied van
infectiepreventie, als zorgprofessionals en andere medewerkers die dagelijks de richtlijn toepassen bij het
uitvoeren van een endoscopie en/of de reiniging en desinfectie van een flexibele endoscoop.

Voor patiénten

Flexibele endoscopen worden gebruikt bij verschillende patiénten. Als een flexibele endoscoop niet goed
wordt gereinigd en gedesinfecteerd kan er verspreiding plaatsvinden van micro-organismen van voorgaande
patiénten naar de nieuwe patiént. Het is daarom van belang dat endoscopen goed worden gereinigd en
gedesinfecteerd na ieder gebruik. In deze richtlijn wordt beschreven welke maatregelen moeten worden
genomen om flexibele endoscopen goed te reinigen en te desinfecteren om verspreiding van micro-
organismen tussen patiénten te voorkomen. Meer informatie in begrijpelijke taal is te lezen

op www.thuisarts.nl.

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijn ‘Thermolabiele, flexibele endoscopen'. Met het
uitbrengen van de huidige richtlijn komt deze richtlijn te vervallen.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de NVMDL,
NVMM, NVKNO, NVU, VHIG, VDSM, RIVM, NVVA en NVKF. De richtlijn is in de commentaarfase voorgelegd
aan onder andere de Patiéntenfederatie Nederland, de koepels van ziekenhuizen en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.
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Het SRl is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De
andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de
verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun
vakgebied.

De Federatie Medisch Specialisten heeft namens het SRI de leidende rol gehad bij de richtlijnontwikkeling.
De richtlijnontwikkeling is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en
werd gefinancierd door het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De
financier heeft geen enkele invioed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Minimale eisen
Uitgangsvraag

Aan welke minimale eisen voor infectiepreventie, arbo-eisen en wettelijke eisen moeten een thermolabiele,
flexibele endoscoop, endoscopendesinfector, droogkast, ruimte en personeel voldoen?

Aanbeveling

Minimale eisen thermolabiele, flexibele endoscopen

o Gebruik enkel thermolabiele, flexibele endoscopen die zijn voorzien van een CE-markering volgens
de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

Minimale eisen endoscopendesinfector

e Gebruik enkel een endoscopendesinfector die is voorzien van een CE-markering volgens
de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

Zorg dat een endoscopendesinfector voldoet aan de volgende NEN-normen:

e NEN-EN-ISO 15883-1:2009 en Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en
definities en beproevingen.

e NEN-EN-ISO 15883-4:2019 en Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen voor
desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige endoscopen.

e NEN-EN-ISO 15883-5:2021 en Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbevuilingen en testmethode
voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging.

e NEN-EN 1717:2000 en Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en
algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming.

Zorg dat de endoscopendesinfector is voorzien van een compatibiliteitsverklaring. De fabrikant van de
endoscopendesinfector dient in de compatibiliteitsverklaring te specificeren voor welke flexibele endoscopen
de endoscopendesinfector in combinatie met het voorgeschreven reinigings- en desinfectiemiddel geschikt is
bevonden.

Minimale eisen droogkast
Zorg dat een droogkast voldoet aan de volgende NEN-norm:

o NEN-EN 16442:2015 en Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde
temperatuurgevoelige endoscopen.

Zorg dat de droogkast is voorzien van een compatibiliteitsverklaring. De fabrikant van de droogkast dient in
de compatibiliteitsverklaring te specificeren voor welke flexibele endoscopen de droogkast geschikt is
bevonden.

Minimale eisen materialen
Gebruik enkel een endosheath als deze voldoet aan de volgende minimale eisen:
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e De endosheath is voorzien van een CE-markering volgens de Verordening medische hulpmiddelen EU
2017/745.

¢ De endosheath dient gebruikt te worden conform het beoogde gebruik.

o De fabrikant heeft aangetoond dat de endosheath impermeabel is voor virussen groter dan 30

nanometer.

e De fabrikant heeft aangetoond dat de endosheath op aseptische wijze kan worden aangebracht en
verwijderd.

¢ De fabrikant heeft aangegeven dat de endosheath geschikt is voor het type flexibele endoscoop.

¢ De verpakking van de endosheath is voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum.

e De verpakking vermeldt dat de endosheath is bestemd voor eenmalig gebruik.

e De fabrikant levert de endosheath met bijbehorende Nederlandstalige gebruikshandleiding.

e De endosheath dient latexvrij/latexarm (< 50 pg/g latex) te zijn.

Minimale eisen personeel en ruimten
Voor de minimale eisen aan personeel en ruimte voor reiniging en desinfectie wordt verwezen naar
het SFERD-kwaliteitshandboek.

Overwegingen

Wet-en-regelgeving

Wetgeving
Op deze richtlijn is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

e Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (Verordening medische hulpmiddelen EU

2017/745)
o Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

NEN-normen
Naast wetgeving bevat de NEN-normen en basisdocumenten die van toepassing zijn op de reiniging,
desinfectie en/of sterilisatie van thermolabiele, flexibele endoscopen.

e Endoscopendesinfectoren:
o NEN-EN-ISO 15883-1:2009 en Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen
en definities en beproevingen.
o NEN-EN-ISO 15883-4:2019 en Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen
voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige

endoscopen.

o NEN-EN-ISO 15883-5:2021 en Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbevuilingen en
testmethode voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging.

o NEN-EN 1717:2000 en Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en

algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming.
e Droogkasten:
o NEN-EN 16442:2015 en Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde

temperatuurgevoelige endoscopen.
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Convenant medische technologie
Naast wetgeving en NEN-normen is ook het convenant Veilige toepassing van medische technologie van
toepassing. Het convenant Veilige toepassing van medische technologie richt zich op risicobeheersing en

veilige toepassing van medische technologie binnen de zorg. Hieronder valt ook het gebruik van medische
hulpmiddelen, de levenscyclus van medische hulpmiddelen en hierin staat expliciet genoemd staat dat het
ziekenhuis over een procedure dient te beschikken voor doeltreffende reiniging, desinfectie, sterilisatie en
opslag van medische hulpmiddelen.

Arbo
De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in verschillende wetten. Het
algemene uitgangspunt is dat een werkgever een zorgplicht heeft voor de werknemer. Hierop is de volgende

wetgeving van toepassing:

e Burgerlijk Wetboek (art. 7:658, zorgplicht werkgever).

¢ Arbeidsomstandighedenwet (art. 3 Arbeidsomstandighedenbeleid en art. 5 Inventarisatie en evaluatie
van risico’s).

¢ Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen, Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen
en biologische agentia, Hoofdstuk 5 Fysieke belasting, Hoofdstuk 6 Fysische factoren, Hoofdstuk 7
Arbeidsmiddelen, Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en
gezondheidssignalering).

o Arbeidsomstandighedenregeling paragraaf 4.3 en 4.4 en Bijlage Xlll (Wettelijke grenswaarden).

¢ Warenwetbesluit machines (Machinerichtlijn EU 2006/42/EG).

Minimale eisen herbruikbare thermolabiele, flexibele endoscoop
Een thermolabiele, flexibele endoscoop mag alleen gebruikt worden als deze een CE-markering heeft
volgens de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

Voor de verdere minimale eisen aan een thermolabiele, flexibele endoscoop wordt verwezen naar het SFERD-
kwaliteitshandboek.

Minimale eisen endoscopendesinfector
Een endoscopendesinfector mag alleen gebruikt worden als deze een CE-markering heeft volgens
de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

Naast wetgeving zijn de volgende NEN-normen van toepassing op een endoscopendesinfector:

e NEN-EN-ISO 15883-1:2009 en Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en

definities en beproevingen
e NEN-EN-ISO 15883-4:2019 en Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen voor

desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige endoscopen

e NEN-EN-ISO 15883-5:2021 en Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbevuilingen en testmethode
voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging.

e NEN-EN 1717:2000 en Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en
algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming
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Voor de verdere minimale eisen aan endoscopendesinfector wordt verwezen naar het SFERD-
kwaliteitshandboek.

Minimale eisen droog- en bewaarkast

Droogkast
Een droogkast mag alleen gebruikt worden als deze voldoet aan de volgende NEN-normen:

e NEN-EN 16442:2015 en Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde
temperatuurgevoelige endoscopen.

Voor de verdere minimale eisen aan de droogkasten wordt verwezen naar het SFERD kwaliteitshandboek.

Bewaarkast
Er is geen specifieke wet-en-regelgeving voor een bewaarkast. Voor de minimale eisen aan een bewaarkast
wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek.

Minimale eisen materialen
Detergens en desinfectans

Zie voor wet- en regelgeving over het gebruik van desinfectantia en biociden de richtlijn Reiniging,
desinfectie en sterilisatie van hulpmiddelen en instrumentarium en de richtlijn Reiniging en desinfectie van
ruimten. Naast de eisen zoals beschreven in richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van hulpmiddelen en
instrumentarium en de richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten worden de volgende aanvullende eisen
gesteld aan detergens en desinfectans voor flexibele endoscopen:

e Detergens en desinfectans hebben een CE-markering, indien deze als medisch hulpmiddel worden
gebruikt, volgens de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

e Detergens en desinfectans zijn compatibel met flexibele endoscopen en endoscopendesinfectoren.
Zorg daarom altijd dat de endoscopendesinfector is voorzien van een compatibiliteitsverklaring. De
fabrikant van de endoscopendesinfector dient in de compatibiliteitsverklaring te specificeren voor

welke flexibele endoscopen de endoscopendesinfector in combinatie met het voorgeschreven
reinigings- en desinfectiemiddel geschikt is bevonden.

e Van detergens en desinfectans zijn actuele Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen
conform REACH verordening EG 1907/2006 beschikbaar.

¢ Het desinfectans is minimaal werkzaam tegen vegetatieve bacterién, mycobacterién, virussen (met en

zonder lipide membraam), schimmels en gisten.

e In de productinformatie wordt aangegeven bij welke concentratie, contacttijd en temperatuur
detergentia en desinfectantia optimaal werkzaam zijn.

e Het detergens voor de handmatige voorreiniging is compatibel met de detergentia en desinfectantia
die in de endoscopendesinfector worden gebruikt.

e Detergentia en desinfectantia zijn compatibel met de te behandelen flexibele endoscoop.

De containers met detergens en desinfectans staan in een opslagvoorziening (bijvoorbeeld lekbak) die
voldoet aan de opslageisen voor gevaarlijke stoffen. Opslageisen voor gevaarlijke stoffen (zoals bedoeld in
CLP-verordening EG 1272/2008) zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit
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Milieubeheer en Activiteitenregeling Milieubeheer Hoofdstuk 4 en Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen
(PGS15). Bij het gebruik van desinfectans hebben incidenten en calamiteiten plaatsgevonden. Hoewel de wet-
en regelgeving reeds voorziet in maatregelen om dergelijke risico’s te beheersen, kan een arbodeskundige
worden betrokken bij de beoordeling en advisering van de risicobeperkende maatregelen conform de
arbeidshygiénische strategie.

Endosheath

Een endosheath wordt gebruikt om de kans te verkleinen dat een thermolabiele, kanaalloze flexibele
endoscoop wordt gecontamineerd door micro-organismen van de patiént. Er is echter altijd een kans dat een
endosheath scheurt of dat de flexibele endoscoop wordt gecontamineerd bij het verwijderen van het
condoom, waardoor machinale reiniging en chemische desinfectie noodzakelijk blijft.

Bij gebruik van een endosheath dient deze te voldoen aan de volgende minimale eisen:

e De endosheath is voorzien van een CE-markering volgens de Verordening medische hulpmiddelen EU
2017/745.

e De endosheath dient gebruikt te worden conform het beoogde gebruik.

e De fabrikant heeft aangetoond dat de endosheath impermeabel is voor virussen groter dan 30
nanometer (FDA, 2018).

e De fabrikant heeft aangetoond dat de endosheath op aseptische wijze kan worden aangebracht en

verwijderd.
e De fabrikant heeft aangegeven dat de endosheath geschikt is voor het type flexibele endoscoop.
e De verpakking van de endosheath is voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum.
e De verpakking vermeldt dat de endosheath is bestemd voor éénmalig gebruik.
e De fabrikant levert de endosheath met bijoehorende Nederlandstalige gebruikshandleiding.
e De endosheath dient latexvrij/latexarm (< 50 pg/g latex) te zijn.

Minimale eisen ruimten voor reiniging en desinfectie

Thermolabiele, flexibele endoscopen worden, bij voorkeur, centraal gereinigd en gedesinfecteerd. Dit
bevordert de kwaliteitsborging van het reinigings- en desinfectieproces onder andere door een meer
uniforme werkwijze, concentratie van kennis en vaardigheden en betere afstemming van ruimten, materialen
en logistieke processen.

Het centraal reinigen en desinfecteren van de thermolabiele flexibele endoscopen kan leiden tot het
overschrijden van de voorgeschreven tijd waarbinnen de gebruikte flexibele endoscoop moet zijn
aangeboden voor reiniging en desinfectie, overweeg in dat geval om het reinigen en desinfecteren in een
decentrale reiniging- en desinfectieruimte uit te voeren, gelegen in de nabijheid van de endoscopiekamer.
Hierbij is het van belang dat de decentrale reiniging- en desinfectieruimte vanuit een centrale afdeling wordt
aangestuurd om de kwaliteitsborging in stand te houden.

Voor de eisen ruimten voor reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen wordt verwezen naar

het SFERD-kwaliteitshandboek. Bij ruimten voor reiniging en desinfectie dient onder andere aandacht te zijn
voor de volgende organisatorische aspecten voor ruimten:
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¢ Voldoende oppervlakte voor ruimtelijke scheiding van schone en verontreinigde goederenstromen, te
realiseren door:
o Gescheiden ruimten met endoscopendesinfector als scheiding;
o Bij afwezigheid doorgeefsysteem: minimaal 1,5 meter tussen plaats voorreiniging en
endoscopendesinfector;

¢ Richt een éénrichting werkproces in van vuil (schoonmaakruimte) naar schoon (droogkastruimte);

e Zorg voor een goed te reinigen werkblad met een glad niet poreus oppervlak dat bestand is tegen
chemicalién;

e Zorg voor voldoende werkoppervlak;

e Zorg dat handhygiéne kan worden toegepast: de vuile ruimte heeft een handenwasgelegenheid (te
bedienen zonder handen), met zeep- en handdoekdispenser tevens zijn er één of meerdere
handdesinfectie-dispensers in de buurt waar handhygiéne moet worden toegepast (waaronder ook in
de schone ruimte);

e Zorg dat werkinstructies direct beschikbaar zijn op de plek waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Werkinstructies zijn gebaseerd op de gebruiksvoorschriften van de fabrikant;

e Zorg voor voldoende ruimte:

o Voor (tijdelijke) ontvangst/uitgifte en opslag van vuile en schone flexibele endoscopen;
o Rondom de endoscopendesinfector, voorspoelmeubel en droogkasten.

Bouw- en inrichtingseisen
Voor de bouw- en inrichtingseisen aan de reinigings- en desinfectieruimten wordt verwezen naar het SFERD-
kwaliteitshandboek.

Minimale eisen aan personeel

Herverwerking van herbruikbare invasieve hulpmiddelen in ziekenhuizen en particuliere klinieken geschiedt
onder verantwoordelijkheid van een op het gebied van herverwerking deskundige persoon (Besluit medische
hulpmiddelen).

Medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van reiniging, desinfectie, drogen en opslag van
thermolabiele, flexibele endoscopen dienen daarom te voldoen aan de minimale eisen zoals beschreven in
het SFERD-kwaliteitshandboek. Deze eisen omvatten de volgende aspecten:

e Zij hebben scholing gevolgd op het gebied van reiniging, desinfectie, drogen en opslag van
thermolabiele, flexibele endoscopen, inclusief voorlichting over de arbeidsrisico’s, veilige werkwijze,
toezicht op beheersmaatregelen en hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen;

e Zij onderhouden hun kennis en vaardigheden op het gebied van het reinigen, desinfecteren, drogen en
opslag van thermolabiele, flexibele endoscopen en houden hiervan een portfolio bij;

e Zij hebben gedetailleerde kennis van de thermolabiele, flexibele endoscopen die zij reinigen,
desinfecteren, drogen en opslaan;

e Endoscopisten die bij een thermolabiele, flexibele, kanaalloze endoscoop gebruik maken van een
gevolgd door tussentijdse handmatige desinfectie hebben een training gehad in het omdoen en
verwijderen van een endosheath (zie module Reiniging en desinfectie kanaalloze endoscopen);

e Medewerkers die betrokken zijn bij de tussentijdse handmatige desinfectie van thermolabiele, flexibele,
kanaalloze endoscopen hebben een training gehad in handmatige desinfectie (zie module Reiniging en
desinfectie kanaalloze endoscopen).
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Waarden en voorkeuren medewerkers

In de arbocatalogus hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de wijze waarop ze de
minimumeisen/doelvoorschriften uit de Arbowet realiseren. Voor de UMC's is dat www.dokterhoe.nl en voor
de algemene ziekenhuizen is dat www.betermetarbo.nl. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst bij een
inspectie op een goedgekeurde arbocatalogus of, wanneer die niet beschikbaar is, aan de arbowetgeving

(www.arboportaal.nl).

Voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek. In het
SFERD-kwaliteitshandboek staan aanwijzingen voor de risico-inventarisatie en evaluatie en een overzicht van
risico’s en risicobeperkende maatregelen in verschillende categorieén (patiént, medewerker, apparatuur,
milieu, chemische en microbiologische veiligheid). Risico’s voor medewerkers: Verwonding, microbiologische
en chemische besmetting (via huid, slijmvliezen of inademing, ook door aerosolen), lichamelijke klachten
(bewegingsapparaat, gehoor).

Waarden en voorkeuren van patiénten (en eventueel hun verzorgers)

Zorginfecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiénten. Reiniging en desinfectie van flexibele
endoscopen verlaagt de kans op besmetting van (andere) patiénten en zorgmedewerkers met
ziekteverwekkers. Er wordt geen directe invloed gezien van de minimale eisen aan de flexibele endoscoop,
endoscopendesinfector, droogkast, ruimte en personeel op het niveau van de individuele patiént.

Kosten (middelenbeslag)

Patiénten met een zorginfectie kosten veel geld, omdat zij langere zorg en vaker/langer medicatie nodig
hebben. Door het volgen van wet-en-regelgeving over het gebruik en de reinigen, desinfectie en/of
sterilisatie van thermolabiele, flexibele endoscopen wordt de kans op klinisch relevante zorginfecties
verkleind waardoor daarmee gepaard gaande kosten worden voorkomen.

Naast het voorkomen van zorgkosten die gerelateerd zijn aan patiénten zorgt bescherming van de werknemer
ervoor dat diverse problemen worden voorkomen, zoals het stilleggen van het zorgproces, stilleggen van het
reinigings- desinfectie- en sterilisatieproces, en uitval van medewerkers.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De aanvaardbaarheid en haalbaarheid van het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen is niet
kwalitatief of kwantitatief onderzocht. Er worden geen problemen voorzien met de aanvaardbaarheid van
deze richtlijn, aangezien de aanbeveling niet afwijkt van de huidige praktijk.

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Omdat dezelfde flexibele endoscopen worden toegepast bij verschillende patiénten, is het van belang dat
reiniging, desinfectie en/of sterilisatie op een adequate wijze plaatsvindt. Inadequate reiniging en desinfectie
heeft negatieve gevolgen zoals de overdracht van micro-organismen of een verkeerd gestelde diagnose met
als gevolg een onterecht ingestelde therapie. Door te voldoen aan de minimale eisen zoals deze zijn
beschreven in deze module kan de kwaliteit van het proces van reinigen, desinfecteren en transport van
flexibele endoscopen worden geborgd.
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Onderbouwing

Achtergrond

Een thermolabiele, flexibele endoscoop, endoscopendesinfector, desinfectans, droogkast en de ruimte voor
reiniging en desinfectie moeten voldoen aan eisen ten aanzien van infectiepreventie en daaraan gerelateerde
arbo-eisen en -wetgeving. Het doel van deze module is om de minimale eisen ten aanzien van
infectiepreventie, arbo-eisen en -wetgeving waar een endoscoop, endoscopendesinfector, droogkast, ruimte
en personeel moet voldoen te, beschrijven. Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van apparatuur,
(herbruikbare) hulpmiddelen en instrumentarium anders dan flexibele endoscopen en bijbehorende reiniging
en desinfectie apparatuur, die conform Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (Verordening
medische hulpmiddelen EU 2017/745) beschouwd moeten worden als medisch hulpmiddel vallen buiten de
scope van deze richtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn Reiniging, Desinfectie en Sterilisatie van
hulpmiddelen en instrumentarium.

Zoeken en selecteren

The WIP-guideline Thermolabiele, flexibele endoscopen, relevant international guidelines and relevant
scientific articles were examined in order to answer the clinical question. No systematic literature analysis was
performed for this clinical question.

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referenties

Centers for disease control and Prevention (CDC). Essential Elements of a Reprocessing Program for Flexible Endoscopes —
Recommendations of the HICPAC (2017).

Centers for disease control and Prevention (CDC). Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities.
Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 2019.
U.S.Department of Health and Human Services, Center for Devices and Radiological Health, Food and Drug Administration
(FDA). "Guidance for manufacturers seeking marketing clearance of ear, nose, and throat endoscope sheaths used as
protective barriers. March 12, 2000." (2018).

SFERD Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Versie 6.0 (2022)
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Reiniging, desinfectie en sterilisatie
Deze module is onderverdeeld in drie submodules waarin de volgende uitgangsvragen worden behandeld:

e Wat zijn de randvoorwaarden voor (her)gebruik en reiniging, desinfectie, (sterilisatie), droging, opslag
en transport van flexibele endoscopen (met en zonder kanaal) om het risico op transmissie van micro-
organismen te voorkomen?

e Hoe dient reiniging en desinfectie van kanaalloze flexibele endoscopen te worden uitgevoerd om het
risico op contaminatie van de flexibele endoscoop zo laag mogelijk te houden?

e Hoe snel na de eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer dient de handmatige
voorreiniging van flexibele endoscopen uitgevoerd te worden op de centrale scopen reiniging- en
desinfectie-unit (CSD(centrale scopen (reiniging en) desinfectie )) om de machinale reiniging en
desinfectie in de endoscopendesinfector effectief te laten zijn?

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Randvoorwaarden reiniging, desinfectie en sterilisatie
Uitgangsvraag

Wat zijn de randvoorwaarden voor (her)gebruik en reiniging, desinfectie, sterilisatie, droging, opslag en
transport van flexibele endoscopen (met en zonder kanaal) om het risico op transmissie van micro-organismen
te voorkomen?

Aanbeveling

Gebruik thermolabiele, flexibele endoscoop

¢ Pas handhygiéne en PBM toe volgens de richtlijn Handhygiéne & persoonlijke hygiéne medewerker, de
richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen en de SVN-veldnorm Hygiéne- en kledingvoorschrift
CSA/CSD (2022).

Reiniging

e Voer, direct na gebruik op de behandelkamer, een eerste handmatige voorreiniging uit van de flexibele
endoscoop volgens voorschrift van de fabrikant van de flexibele endoscoop.

e Voer voorafgaand aan de handmatige voorreiniging in de centrale reinigings- en desinfectie unit een
handmatige lektest uit.

e Voer een handmatige voorreiniging uit van de flexibele endoscoop en de accessoires voor hergebruik,
volgens voorschrift van de fabrikant van de flexibele endoscoop. Wees extra alert op specifieke
voorschriften over de (handmatige voor-) reiniging, zeker bij complexe flexibele endoscopen.

e Voer, zo spoedig mogelijk na de handmatige voorreiniging, een volledig proces van de
endoscopendesinfector uit die minimaal de volgende programmaonderdelen in de aangegeven
volgorde bevat: lektest, reinigen, spoelen, desinfecteren, naspoelen en eventueel een droogfase,
volgens voorschrift van de fabrikant van de endoscopendesinfector.

Desinfectie en sterilisatie

e Flexibele endoscopen worden, ongeacht het infectierisico, na gebruik machinaal gereinigd en chemisch
gedesinfecteerd waarbij het desinfectans werkzaam is tegen vegetatieve bacterién, mycobacterién,
virussen, schimmels en gisten.

Transport

o Stel een lokaal instellingprotocol op dat voldoet aan de beschreven randvoorwaarden.

e Transporteer een flexibele endoscoop na gebruik en eerste handmatige voorreiniging zo spoedig
mogelijk, maar binnen de lokaal geldende tijdsduur, naar de ruimte voor voorreiniging en machinale
reiniging en desinfectie.Volg hierbij altijd de maximale termijn zoals gesteld in de reiniging en
desinfectie handleiding van de fabrikant.

e Transporteer de flexibele endoscoop in een gesloten transportbak/systeem die of (machinaal) te
reinigen en desinfecteren is of voor eenmalig gebruik is.

o Geef op de buitenkant van de transportbak/systeem aan of de flexibele endoscoop de status ‘vuil’,
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‘schoon nat’ of ‘schoon droog’ heeft en de uiterste gebruikstermijn.
¢ Reinig en desinfecteer de transportbak/systeem voor hergebruik (machinaal) na gebruik en, indien van
toepassing, de inlay voor hergebruik die is gebruikt ter fixatie van de flexibele endoscoop

Procescontrole

e Laat minimaal jaarlijks (of vaker op basis van risicomanagement) de flexibele endoscoop op
beschadigingen/defecten inspecteren.
¢ Volg de richtlijn Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-

intestinale endoscopen voor microbiologische controle van hoog-risico gastro-intestinale endoscopen.

Voer op de volgende momenten procescontroles uit (of laat deze uitvoeren) aan de endoscopendesinfector:

e Bij aanschaf;

e Periodiek: minimaal jaarlijks of vaker op basis van risicomanagement;

e Bij procesbeinvloedende ingrepen (bijvoorbeeld wijziging dosering reinigingsmiddel of desinfectans of
verandering waterkwaliteit);

¢ Bij een incident.

Traceerbaarheid

Hanteer een systeem, waaruit herleidbaar is welke flexibele endoscoop bij welke patiént is toegepast en door
wie en in welke endoscopendesinfector de flexibele endoscoop is gereinigd en gedesinfecteerd en in de
endoscopendroogkast/systeem is geplaatst.

Voor kanaalloze endoscopen wordt een registratie op patiént niveau niet noodzakelijk geacht. Indien
reiniging en machinale desinfectie niet direct na gebruik van de endoscoop plaatsvindt kunnen de patiénten
op basis van spreekuurregistratie getraceerd worden.

Er is geen wettelijke termijn gesteld voor het bewaren van technische gegevens met betrekking tot reiniging
en desinfectie.

o Overweeg een bewaartermijn van minimaal 1 jaar voor technische gegevens over reiniging en
desinfectie. Hiermee kan een organisatie met grote zekerheid aantonen dat complicaties bij een patiént
niet veroorzaakt kunnen zijn door inadequate endoscopendesinfectie.

Overwegingen

Werkwijze gebruik endoscopen

Flexibele endoscopen worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische toepassingen. Een flexibele
endoscoop passeert bij gebruik in veel gevallen een gebied met normale flora van de patiént, zoals
bijvoorbeeld het maag-darmkanaal of de urinewegen. Een flexibele endoscoop wordt, na reiniging en
desinfectie en/of sterilisatie, hergebruikt bij een volgende patiént. Door verschillende oorzaken kan een
patiént tijdens een endoscopie dus zowel worden gecontamineerd door eigen (pathogene) micro-organismen
(endogeen) als (pathogene) micro-organismen van voorgaande patiénten (exogeen).
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Het is daarom van belang om rekening te houden met een aantal randvoorwaarden voor het gebruik van
flexibele endoscopen:

e Zorg voor periodieke procescontroles en technische verificatie van apparatuur (zie het onderdeel
Procescontrole hieronder).

¢ Pas handhygiéne en PBM toe conform de richtlijn Handhygiéne en persoonlijke hygiéne medewerker,
de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor concrete hygiéne en kledingvoorschriften op de
CSA/CSD wordt verwezen naar de SVN-veldnorm Hygiéne- en kledingvoorschrift CSA/CSD (2022).

Uitgangspunten reiniging

Eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer

Direct na gebruik van een flexibele endoscoop vindt er een eerste handmatige voorreiniging plaats volgens
voorschrift van de fabrikant. Deze handmatige voorreiniging vindt plaats op de behandelkamer.

Reinigingsmiddel

Gebruik voor de eerste voorreiniging (steriel) water, een klamvochtige microvezeldoek, of een
reinigingsmiddel (opgelost in water) conform de voorschriften van de fabrikant van de flexibele endoscoop.
De gebruikte reinigingsoplossing moet compatibel zijn met de middelen die in de endoscopendesinfector
worden gebruikt.

Bij een kanaalloze flexibele endoscoop bestaat dit uit het reinigen van de buitenkant van ‘schoon’ naar ‘vuil’
met een niet pluizend gaas gedrenkt in een reinigingsoplossing. Bij een flexibele endoscoop met kanalen
bestaat dit uit het reinigen van de buitenkant met een niet pluizend gaas gedrenkt in een reinigingsoplossing
van ‘schoon’ naar ‘vuil’, het doorzuigen van het zuig- en biopsiekanaal met een reinigingsoplossing net zolang
tot heldere vloeistof als output zichtbaar is volgens voorschrift van de fabrikant. Zie verder het SFERD-
kwaliteitshandboek. Het direct voorreinigen voorkomt indroging van vuil en belemmert daarmee de groei van
micro-organismen gedurende een korte periode en voorkomt daarmee het ontstaan van een biofilm.

Handmatige voorreiniging op de centrale reiniging en desinfectie ruimte

Lektest

Als onderdeel van het reinigingsproces dient allereerst de flexibele endoscoop geinspecteerd te worden op
beschadigingen en mankementen en dient er een lektest te worden uitgevoerd. Hiermee wordt de
binnenkant van de flexibele endoscoop op druk gebracht. Als de lektest faalt, is er sprake van een defect aan
de mantel of het interne kanaal en kunnen reinigings- en desinfectiemiddelen de binnenkant van de flexibele
endoscoop beschadigen. Deze kan bovendien besmet raken met micro-organismen die in de
endoscopendesinfector niet verwijderd kunnen worden. Een beschadigde flexibele endoscoop vormt zo een
bron van besmetting.

Voer altijd een lektest uit:

e Handmatig voorafgaand aan de handmatige voorreiniging;
e Automatisch als eerste fase van de machinale reiniging en desinfectie.

Handmatige voorreiniging
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De voorreiniging vindt zo spoedig mogelijk plaats na de eerste voorreiniging op de behandelkamer en wordt
uitgevoerd op de centrale reinigings- en desinfectieruimte. Volg hierbij altijd de maximale termijn zoals
gesteld in de reiniging en desinfectie handleiding van de fabrikant. De handmatige voorreiniging bestaat uit
het onderdompelen van de flexibele endoscoop in reinigingsoplossing, afnemen van de buitenkant van de
flexibele endoscoop en doorspuiten/zuigen/vullen van de kanalen met reinigingsoplossing, borstelen van de
ventielopening en tangenlift. Het zo spoedig mogelijk handmatig voorreinigen na gebruik is een essentiéle
stap en voorkomt het indrogen en aanhechten van organisch materiaal en belemmert daarmee de groei van
micro-organismen gedurende een korte periode. De voorreinigingsfase verwijdert het meeste vuil en micro-
organismen waardoor vervolgens adequate machinale reiniging en desinfectie kan plaatsvinden. Raadpleeg
altijd de handleiding van de flexibele endoscoop om te zien of de fabrikant specifieke aandachtspunten heeft
voor de (handmatige voor-) reiniging. Voor de maximale tijdsduur tussen eerste handmatige voorreiniging op
de behandelkamer en handmatige voorreiniging in de (de)centrale reinigings- en desinfectieruimte wordt
verwezen naar module Voorreiniging flexibele endoscopen.

Machinale reiniging en chemische desinfectie

Machinale reiniging en desinfectie vindt plaats na de eerste voorreiniging op de behandelkamer en
voorreiniging van de flexibele endoscoop in de (de)centrale reinigings- en desinfectieruimte. Machinale
reiniging en desinfectie dient zo spoedig mogelijk na de handmatige voorreiniging te worden uitgevoerd (zie
module Voorreiniging flexibele endoscopen) en bestaat uit een volledig proces van de

endoscopendesinfector die minimaal de volgende programmaonderdelen in de aangegeven volgorde bevat:
lektest, reinigen, desinfecteren, naspoelen en eventueel een droogfase, volgens voorschrift van de fabrikant.

Voor het inhoudelijke proces met betrekking tot eerste voorreiniging, lektest, handmatige voorreiniging en
machinale reiniging en desinfectie wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en
Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Uitgangspunten desinfectie en sterilisatie

Omdat dezelfde flexibele endoscopen worden toegepast bij verschillende patiénten, is het van belang dat
reiniging, desinfectie en/of sterilisatie, opslag en transport op een adequate wijze plaatsvindt. Inadequate
reiniging en desinfectie heeft negatieve gevolgen zoals de overdracht van micro-organismen (Pidduck, 2002;
Lo Passo, 2001; Wenel, 1997; Agerton, 1997; Chauffour, 1999) of een verkeerd gestelde diagnose met als
gevolg een onterecht ingestelde therapie. Bij inadequaat gereinigde en gedesinfecteerde flexibele
endoscopen kan patiéntmateriaal in de vorm van weefsel achterblijven. Dit patiéntmateriaal kan bij het
diagnostisch onderzoek van een volgende patiént leiden tot een verkeerde diagnose (CDC, 1998; Agerton,
1997; Michele, 1997; Cox, 1997; Kressel, 2001; Silva, 2003).

De keuze voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van een medisch hulpmiddel hangt af van het
infectierisico. Bij een semi-kritisch infectierisico is machinale reiniging en desinfectie geindiceerd en bij een
kritisch infectierisico sterilisatie voorafgegaan door machinale reiniging en desinfectie (zie de richtlijn
Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie van medische hulpmiddelen en instrumentarium. Een voorwaarde voor
thermische desinfectie of stoomsterilisatie is dat het medische hulpmiddel thermostabiel is. De meeste
flexibele endoscopen zijn echter thermolabiel waardoor thermische desinfectie en stoomsterilisatie niet
mogelijk is. Indien stoomsterilisatie niet mogelijk is dient de flexibele endoscoop bij een kritisch infectierisico
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gesteriliseerd te worden middels een gelijkwaardig alternatief (bijvoorbeeld lage temperatuur sterilisatie met
waterstofperoxide of formaldehyde, of sterilisatie met ethyleenoxide (ETO)). Deze alternatieve vormen van
sterilisatie gaan veelal gepaard met logistieke uitdagingen (ethyleenoxide) of kunnen niet de volledige lengte
van een endoscopenkanaal (plasmasterilisatie) steriliseren. Om die reden wordt geadviseerd om flexibele
endoscopen, ongeacht het infectierisico, na gebruik machinaal te reinigen en chemisch te desinfecteren
waarbij het desinfectans werkzaam is tegen vegetatieve bacterién, mycobacterién, virussen, schimmels en
gisten. Flexibele endoscopen die direct in kritisch weefsel worden gebruikt (bijvoorbeeld een epiduroscoop
of gebruik via een trocar) worden altijd gesteriliseerd. Voor het inhoudelijke proces met betrekking tot
reiniging, desinfectie en sterilisatie wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en
Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van kanaalloze flexibele endoscopen wordt verwezen naar module
Reiniging en desinfectie kanaalloze endoscopen.

Voorkomen van een biofilm

In flexibele endoscopen en endoscopendesinfectoren kan ondanks dat alle oppervlakken in aanraking komen
met reinigings- en desinfectiemiddelen een biofilm ontstaan. Een biofilm is veelal erg moeilijk te verwijderen.
De concentratie van het reinigings- en desinfectiemiddel en de desinfectietemperatuur zijn van invloed op het
ontstaan van biofilm en de snelheid waarmee dit gebeurt. Een gebruikelijk desinfectans is niet altijd in staat
een eenmaal gevormde biofilm te verwijderen. Met name op plaatsen die lastig bereikbaar zijn voor het
reinigings- en desinfectiemiddel. Dit kan te maken hebben met schades aan de kanalen of met een complex
ontwerp van de flexibele endoscoop. Wanneer een biofilm is ontstaan op en/of in de flexibele endoscoop
en/of endoscopendesinfector kan de reiniging- en desinfectieprocedure falen.

Voorkom daarom vorming van een biofilm door:

e Het uitvoeren van een adequate eerste voorreiniging op de behandelkamer en handmatige
voorreiniging op de centrale reinigings- en desinfectie-unit. Neem daarbij de instructies van de
fabrikant van de flexibele endoscoop in acht;

e Het uitvoeren van een machinale reiniging en desinfectie met een desinfectiemiddel dat aan de
minimale eisen voldoet zoals beschreven in module Minimale eisen;

e Het goed drogen van de flexibele endoscoop;

e De endoscopendesinfector volgens voorschrift van de fabrikant een zelfdesinfectieprogramma uit te
laten voeren, minimaal eenmaal per week en na 24 uur stilstand van de endoscopendesinfector.

Drogen en opslag

Een volledig droogproces voorkomt uitgroei van micro-organismen tijdens de periode waarin de flexibele
endoscoop niet wordt gebruikt. Voor het droogproces en de opslag van flexibele endoscopen wordt
verwezen module Drogen en opslag.

Transport
Voor transport van flexibele endoscopen dient men te werken volgens een gestandaardiseerd
instellingsprotocol. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in het transport voor:
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1. Vuile flexibele endoscopen
2. Gedesinfecteerde, natte flexibele endoscopen en
3. Gedesinfecteerde, droge flexibele endoscopen

Stel een lokaal instellingsprotocol op waarbij rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden:

¢ Scheiding van schoon en vuil;

e Maximale tijdsduur tussen gebruik en machinale reiniging en desinfectie van de flexibele endoscoop.
Volg hierbij altijd het voorschrift van de fabrikant;

e Gebruik buiten reguliere werktijden.

Flexibele endoscopen dienen in een gesloten transportbak/systeem getransporteerd te worden. Dit dient een
transportbak/systeem te zijn die (machinaal) te reinigen en desinfecteren is of geschikt is voor eenmalig
gebruik. Op de buitenkant van de transportbak/systeem dient duidelijk herkenbaar vermeld te worden of de
flexibele endoscoop de status ‘vuil’, ‘gedesinfecteerd nat’ of ‘gedesinfecteerd droog’ heeft.

Als het een transportbak/systeem voor hergebruik betreft, is het noodzakelijk om deze na gebruik (machinaal)
te reinigen en te desinfecteren. Hetzelfde geldt voor een eventuele inlay die is gebruikt ter fixatie van de
flexibele endoscoop.

Reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van hulpmiddelen
Hulpmiddelen die bij de endoscopie gebruikt worden, zijn te onderscheiden in vier groepen:

1. Instrumenten bij endotherapie (interventiematerialen)
2. Spoelsystemen

3. Endoscoop-accessoires

4. Hulpmiddelen bij het reinigingsproces

Als hulpmiddelen tijdens de endoscopie in aanraking komen met steriel weefsel, dan dienen deze steriel te
zijn. Hieronder wordt de voorgeschreven methode voor de vier groepen beschreven:

Voor inhoudelijke procedures met betrekking tot reiniging, desinfectie of sterilisatie van hulpmiddelen die bij
endoscopie worden gebruikt wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie
Flexibele Endoscopen en de richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie van medische hulpmiddelen en
instrumentarium.

Reinigen en desinfecteren buiten reguliere werktijd
Voor inhoudelijke procedures met betrekking tot reinigen en desinfecteren buiten reguliere werktijd wordt
verwezen naar het SFERD kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Procescontrole

Onder procescontroles worden periodieke procescontroles en technische verificatie van apparatuur verstaan.
Deze procescontroles zijn noodzakelijk om aan te tonen dat de reinigings- en desinfectieprocessen
reproduceerbaar en effectief zijn. Het is daarom noodzaak om alle uit te voeren (periodieke) controles en de
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uitvoering ervan in een procedure vast te leggen en de resultaten ervan in het (digitale) logboek te
registreren. Voor inhoudelijke procedures met betrekking tot procescontroles wordt verwezen naar
het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Controle flexibele endoscopen

Door beschadigingen/defecten aan de flexibele endoscoop kan reiniging en desinfectie niet toereikend zijn.
Laat daarom minimaal jaarlijks (of vaker op basis van risicomanagement) de flexibele endoscoop (zowel in- als
uitwendig) op beschadigingen/defecten inspecteren.

Voor microbiologische controle van hoog-risico gastro-intestinale endoscopen dient de richtlijn Controle op
microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen te worden
gevolgd.

Leenendoscopen

Leenendoscopen kunnen op basis van risico-inschatting microbiologisch worden gecontroleerd bij
binnenkomst in een instelling. In de praktijk blijkt echter vaak dat leenendoscopen na reiniging en desinfectie
direct ingezet worden, waarbij het niet mogelijk is de kweekresultaten af te wachten. Zie voor uitgebreide
toelichting het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Procescontrole endoscopendesinfector

Op de volgende momenten dienen er procescontroles te worden uitgevoerd (of laat deze uitvoeren) aan de
endoscopendesinfector:

¢ Bij aanschaf;

e Periodiek: minimaal jaarlijks of vaker op basis van risicomanagement;

e Bij proces beinvloedende ingrepen (bijvoorbeeld wijziging dosering reinigingsmiddel of desinfectans of
verandering waterkwaliteit);

« Bij een incident wat mogelijk heeft geleid tot schade bij de patiént.

De procescontrole van een endoscopendesinfector omvat de volgende testen (zie het SFERD-
kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen):

e Controle systeemspecificaties

¢ Kanaalblokkadetest (dit geldt niet voor endoscopen zonder kanaal)

o Kanaalaansluitbewakingstest (dit geldt niet voor endoscopen zonder kanaal)
¢ Reinigingstest

¢ Microbiologische kwaliteit laatste spoelwater

Traceerbaarheid flexibele endoscopen met kanaal en patiénten

Zorginstellingen dienen een systeem te hanteren, waaruit herleidbaar is welke flexibele endoscoop met
kanaal bij welke patiént is toegepast en door wie en in welke endoscopendesinfector de flexibele endoscoop
is gereinigd en gedesinfecteerd en in de endoscopendroogkast/systeem is geplaatst.
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Voor het bewaren van technische gegevens voor reiniging en desinfectie zijn geen wettelijke termijnen
gesteld. De werkgroep adviseert een bewaartermijn van minimaal een jaar voor technische gegevens over
reiniging en desinfectie. Hiermee kan een organisatie met grote zekerheid aantonen dat complicaties bij een
patiént niet veroorzaakt kunnen zijn door inadequate endoscopendesinfectie. Of achterhalen welke patiénten
mogelijk een risico hebben gelopen bij een achteraf vastgesteld incident. Voor inhoudelijke procedures wordt
verwezen naar het ‘'SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen’.

Traceerbaarheid kannaalloze flexibele endoscopen en patiénten

Voor kanaalloze endoscopen geldt een afwijking aan het primaire proces (Zie module Reiniging en desinfectie
kanaalloze endoscopen) Aangezien de kans op een lookbackprocedure bij kanaalloze endoscopen klein is (in
verband met het lage infectierisico bij endoscopen zonder kanaal) of, het bij lekkage van de endoscoop

slechts één endoscopieprogramma betreft, wordt een registratie op patiént niveau niet noodzakelijk geacht.
Indien reiniging en machinale desinfectie niet direct na gebruik van de endoscoop plaatsvindt kunnen de
patiénten op basis van spreekuurregistratie getraceerd worden.

Borgen kwaliteit
De kwaliteit van het proces van reinigen, desinfecteren, drogen, opslag en transport van flexibele endoscoper
wordt geborgd door de volgende activiteiten:

e Het benoemen van een op het gebied van herverwerken deskundig persoon met deskundigheid op
gebied van reiniging, desinfectie en droging van flexibele endoscopen;
¢ Vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers betrokken bij de reiniging,
desinfectie, drogen en opslag;
e Het uitvoeren van een risico-inventarisatie over het reinigen, desinfecteren, drogen en opslag na proces
beinvloedende ingrepen. Betrek hierbij risico’s voor:
e Medewerkers (arbo)
e Endoscopen, endoscopendesinfectoren en droog- en bewaarkasten/systemen
¢ Microbiologische veiligheid.
e Uitvoeren van jaarlijkse interne audits over reiniging, desinfectie, drogen, opslag en transport;
¢ Uitvoeren van procescontroles aan de endoscopendesinfector (bij aanschaf, periodiek (minimaal
jaarlijks), bij proces beinvloedende ingrepen of bij incidenten);
¢ Bijhouden van (digitale) logboeken;
¢ Reiniging, desinfectie, drogen en opslag wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de eisen
voor personeel.

Waarden en voorkeuren van patiénten (en eventueel hun verzorgers)

Het doel van het uitvoeren van goede reiniging, desinfectie en/of sterilisatie is het voorkomen dat micro-
organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden. Belangrijk is om te benadrukken dat
standaardisatie en strikte naleving van reinigings- en desinfectieprotocollen in combinatie met algemene
hygiénische maatregelen het risico op een zorg gerelateerde infectie weliswaar niet geheel wegneemt, maar
wel sterk reduceert. Maar ook verdere optimalisatie en ontwikkeling van nieuwe technieken voor reiniging en
desinfectie van flexibele endoscopen, identificatie van risico op klinisch relevante infecties en de gevolgen van
verspreiding van symptomatisch dragerschap, kunnen een verdere bijdrage leveren. Bij heel specifieke
indicaties kan er door de toegenomen functionaliteit en veiligheid een plaats zijn voor het gebruik van een
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flexibele endoscoop voor eenmalig gebruik. Zoals bij patiénten met dragerschap van een multiresistente
bacterie die een bronchoscopie of ERCP dienen te ondergaan (ter voorkomen van kolonisatie op de
herbruikbare broncho-/duodenoscoop en daarmee risico op verspreiding). Maar ook bij patiénten met een
verhoogd risico op een klinisch relevante infectie na een bronchoscopie of ERCP kan dit het geval zijn (onder
andere bij immuungecompromitteerde patiénten, bijvoorbeeld na een long- of levertransplantatie (Peter,
2021; Ho, 2022).

Kosten (middelenbeslag)

Patiénten met een zorg gerelateerde infectie kosten veel geld, omdat zij langere zorg en vaker/langer
medicatie nodig hebben. Door adequate reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van flexibele endoscopen op
orde te hebben wordt de kans op transmissie en zorg gerelateerde infecties verkleind en de daarmee
gepaard gaande kosten voorkomen.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De beschreven randvoorwaarden sluiten nauw aan op de klinische praktijk en er worden geen wijzigingen
voorgesteld aan de randvoorwaarden voor adequate reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van flexibele
endoscopen. Om de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen te waarborgen, geldt
daarnaast een zogeheten veldnorm (het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele
Endoscopen). Deze norm is bekend bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Omdat dezelfde flexibele endoscopen worden toegepast bij verschillende patiénten, is het van belang dat
reiniging, desinfectie en/of sterilisatie op een adequate wijze plaatsvindt. Inadequate reiniging en desinfectie
heeft negatieve gevolgen zoals de overdracht van micro-organismen of een verkeerd gestelde diagnose met
als gevolg een onterecht ingestelde therapie. Door te voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in
deze module kan de kwaliteit van het proces van reinigen, desinfecteren, drogen en transport van flexibele
endoscopen worden gegarandeerd.

Onderbouwing

Achtergrond

Ondanks continue verbeteringen in reinigings- en desinfectieprocessen en herontwerp van herbruikbare
flexibele endoscopen worden nog steeds met gastro-intestinale of orale micro-organismen gecontamineerde
gebruiksklare flexibele endoscopen gerapporteerd (Rauwers, 2019). De laatste jaren worden vaker uitbraken
van infecties door gecontamineerde flexibele endoscopen (exogene infecties) vastgesteld. De vraag is of dit
komt door een hogere prevalentie van (multi-)resistente bacterién, die sneller herkenbaar zijn door hun
resistentiepatronen, een grotere alertheid of door een combinatie van beide (Balan, 2019).

Een recente Nederlandse systematische review op basis van het totaal aantal verrichte ERCP’s in Nederland
gekoppeld aan het aantal uitbraken in dezelfde periode rapporteerde een risico van ten minste 0,01% voor
een duodenoscoop-geassocieerde infectie, en een risico van 0,02-0,03% voor duodenoscoop geassocieerde
kolonisatie met een multiresistente bacterie (Kwakman, 2022). Dit lijken weliswaar lage risico’s, maar deze
infecties zijn vermoedelijk maar het topje van de ijsberg. De detectie- en publicatiebias ontstaat doordat de
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uitbraken zijn herkend door het opvallende patroon van resistente bacterién, iets wat bij niet-resistente
bacterién nauwelijks mogelijk is. Laatstgenoemde infecties worden waarschijnlijk door de veelal snelle
respons op antibiotica al snel als een endogene infectie geduid (translocatie), waardoor er minder snel
gedacht wordt aan een mogelijk exogene verwekker (Kwakman, 2022). Het is daarom aannemelijk dat
patiéntbesmettingen en uitbraken op grotere schaal plaatsvinden. De gerapporteerde risico’s moeten dan
ook als het absolute minimumrisico worden geduid.

Het doel van deze module is om de randvoorwaarden voor adequate reiniging, desinfectie, sterilisatie, opslag
en transport van flexibele endoscopen te beschrijven om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen
handhaven, vermeerderen en verspreiden. Voor het drogen van thermolabiele flexibele endoscopen wordt
verwezen naar module Drogen en opslag. Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van apparatuur,
(herbruikbare) hulpmiddelen en instrumentarium anders dan flexibele endoscopen en bijbehorende reiniging
en desinfectie apparatuur, die conform Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (Verordening
medische hulpmiddelen EU 2017/745) beschouwd moet worden als medisch hulpmiddel vallen buiten de
scope van deze richtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie van
medische hulpmiddelen en instrumentarium. Voor de inhoudelijke procedures met betrekking tot reiniging,
desinfectie, sterilisatie en droging wordt verwezen naar het SFERD-kwaliteitshandboek Reiniging en
Desinfectie Flexibele Endoscopen.

Zoeken en selecteren

The WIP-guideline Thermolabiele, flexibele endoscopen, relevant international guidelines and relevant
scientific articles were examined in order to answer the clinical question. No systematic literature analysis was
performed for this clinical question.

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Reiniging en desinfectie kanaalloze endoscopen
Uitgangsvraag

Hoe dient reiniging en desinfectie van kanaalloze flexibele endoscopen te worden uitgevoerd om het risico
op contaminatie van de flexibele endoscoop zo laag mogelijk te houden?

Aanbeveling

Machinale reiniging en chemische desinfectie
Thermolabiele, kanaalloze flexibele endoscopen worden bij voorkeur na gebruik machinaal gereinigd en
chemisch gedesinfecteerd.

Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie
Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie van kanaalloze flexibele endoscopen is onder voorwaarden
toegestaan om de omloopsnelheid van flexibele endoscopen te verbeteren.

Reinig en desinfecteer de kanaalloze flexibele endoscoop handmatig met in reinigingsmiddel en
daaropvolgend in desinfectans gedrenkte niet pluizende gazen, volgens voorschrift van de fabrikant en let
daarbij op de minimale contacttijd van het desbetreffende reinigingsmiddel en desinfectans.

Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie mag alleen worden toegepast als wordt voldaan aan de
volgende randvoorwaarden:

e Het betreft een thermolabiele, kanaalloze flexibele endoscoop;
e Eris voldaan aan de eisen voor het personeel (zie module minimale eisen);
e Eris, op correcte wijze, een endosheath gebruikt (zie endosheath);

e Eris/zijn na gebruik:
o Geen zichtbare verontreiniging(en) aanwezig op de flexibele endoscoop;
o Geen defect(en) aan de endosheath;
¢ Aan het einde van de dag vindt altijd machinale reiniging en chemische desinfectie van de flexibele
endoscoop plaats (zie module randvoorwaarden reiniging, desinfectie en sterilisatie).

Bied de thermolabiele, kanaalloze flexibele endoscoop, na een eerste handmatige voorreiniging, aan het
einde van de dag altijd aan voor machinale reiniging en chemische desinfectie (zie module randvoorwaarden

reiniging, desinfectie en sterilisatie)

Desinfectie met UV-C-licht
UV-C licht kan worden gebruikt voor de desinfectie van kanaalloze endoscopen. Pas hierbij de NEN-
richtlijn R2540:2023 nl toe.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs
Voor deze module is systematisch gezocht in de literatuur. De geincludeerde systematische review (Ofstead,
2019) includeerde vier studies die onderzoek hebben gedaan naar microbiologische contaminatie op flexibele
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endoscopen na gebruik van een endosheath gevolgd door handmatige desinfectie. In alle gevallen werd na
desinfectie geen groei van micro-organismen waargenomen op de flexibele endoscopen. De geincludeerde
randomized controlled trial (RCT) (Hitchcock, 2016) vond beperkte groei van micro-organismen na
handmatige reiniging, maar ook bij gebruik van een desinfector (Cidex OPA in Medivator). Belangrijk is om te
vermelden dat de studie van Hitchcock (2016) heeft gekeken naar het effect van handmatige reiniging op
endoscopen zonder endosheath gebruik.

Omdat er alleen beschrijvende studies zijn geincludeerd zonder daadwerkelijke events kan er geen meta-
analyse worden uitgevoerd en is het niet mogelijk om de kwaliteit van het bewijs met GRADE te beoordelen.

De werkgroep is van mening dat er geen bewijs is gevonden dat handmatige reiniging en desinfectie van
kanaalloze flexibele endoscopen in combinatie met het gebruik van een compatibel endosheath, met in
achtneming van de geldende randvoorwaarden, een groter risico op contaminatie vormt dan machinale
reiniging en chemische desinfectie. De werkgroep is daarom van mening dat er geen aanwijzingen zijn om
het huidige beleid aan te passen.

Desinfectie met UV-C-licht is gebaseerd op denaturatie van het genetisch materiaal van micro-organismen
onder invloed van ultraviolet licht. Hierdoor worden micro-organismen geinactiveerd. De effectiviteit is
gerelateerd aan de afstand van de lichtbron tot het micro-organisme, de intensiteit van de lichtbron en de
tijdsduur van blootstelling. Er is geen bruikbaar onderzoek beschikbaar over desinfectie met UV-C-licht van
kanaalloze flexibele endoscopen in vergelijking met machinale reiniging en chemische desinfectie. Rudhart
(2021) heeft wel de effectiviteit van desinfectie met UV-C-licht getest in een gecontroleerde setting. Hiervoor
waren 52 kanaalloze flexibele endoscopen gecontamineerd met Enterococcus faecium, maiszetmeel,
albumine en muceine om organische contaminatie na te bootsen. Na 60 seconden blootstelling aan UV-C-
licht bleek dat de aangebrachte contaminatie voldoende was gereduceerd. Op 7/52 (14%) van de geteste
flexibele endoscopen werd nog gemiddeld 2.8 kolonievormende eenheden gevonden.

Er is binnen de gestelde zoektermijn in deze richtlijn geen specifieke literatuur gevonden waar de effectiviteit
van UV-C is vergeleken met machinale reiniging en desinfectie. Om die reden doet de werkgroep geen
uitspraak over de effectiviteit van UV-C in vergelijking met machinale reiniging en desinfectie. Na de
zoektermijn zijn echter twee studies gepubliceerd waarbij gecontamineerde kanaalloze endoscopen
gedesinfecteerd waren met UV-desinfectie of machinale reiniging en desinfectie (Ezeh, 2023, Halmans, 2023).
Ezeh (2023) heeft 200 kanaalloze endoscopen getest op bacteriéle contaminatie na gebruik. Op basis van
microbiologische kweek bleek 56% (112/200) van de kanaalloze endoscopen gecontamineerd. Deze 200
kanaalloze endoscopen werden ongeacht status van contaminatie opgedeeld in 4 groepen: 1) standaard
machinale reiniging en desinfectie, 2) enzymatische reiniging plus UV-desinfectie, 3) reiniging middels
microvezeldoek en UV-desinfectie en 4) een niet steriel doekje met UV-desinfectie. Na standaard reiniging en
desinfectie waren alle kweken negatief. Na enzymatische reiniging plus UV-desinfectie, reiniging middels
microvezeldoek en UV-desinfectie, en een niet steriel doekje met UV-desinfectie waren respectievelijk

4% (2/50), 6% (3/50), en 12% (6/50) van de kanaalloze endoscopen positief, maar was er geen statistisch
significant verschil tussen de vier groepen (p > 0,05).

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat desinfectie middels UV-C even effectief is als machinale reiniging
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en desinfectie. Halmans (2023) heeft eveneens 200 kanaalloze endoscopen getest op bacteriéle contaminatie
na gebruik. Op basis van microbiologische kweek bleek 82% (163/200) van de kanaalloze endoscopen
gecontamineerd. De gecontamineerde kanaalloze endoscopen werden vervolgens opgedeeld in 2 groepen:
1) machinale reiniging en desinfectie en 2) UV-desinfectie. Na machinale reiniging en desinfectie werd er bij
83.5% (66/79) van de kanaalloze endoscopen geen contaminatie gevonden in vergelijking met 85.7% (72/84)
bij de kanaalloze endoscopen in de UV-desinfectie groep. Dit betrof geen statistisch significant verschil (p >
0,05). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat desinfectie middels UV-C even effectief is als machinale
reiniging en desinfectie.

Recent zijn er tevens andere belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van desinfectie met UV-C-
licht, zo is er CE-gecertificeerde UV-C-desinfectie apparatuur tot de markt toegelaten die voldoen aan
gestelde ISO-normen. Daarnaast is recent een NEN-richtlijn ontwikkeld met betrekking tot UV-C-desinfectie
van niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen (R2540:2023 nl). Deze richtlijn beschrijft de
methoden voor het microbiologisch testen van de desinfectie van gereinigde niet-kritische en semi-kritische
medische hulpmiddelen met niet-poreuze oppervlakken met UV-C licht. Voor het toepassen van desinfectie
met UV-C-licht wordt daarom verwezen naar richtlijn R2540:2023 nl. Het toepassen van desinfectie met UV-C-

licht wordt enkel geadviseerd conform deze richtlijn. De werkgroep is van mening dat deze apparatuur
mogelijk een duurzaam alternatief zou kunnen bieden voor het desinfecteren van flexibele endoscopen en in
het voorkomen van lange transporttijden en daarmee indroging van vervuiling op een flexibele endoscoop.
Adequate handmatige voorreiniging (zie module Randvoorwaarden reiniging, desinfectie en

sterilisatie) voorafgaand aan elk desinfectieproces met UV-C-licht blijft noodzakelijk evenals de controle op
eventuele lekkage door middel van een lektest aan het einde van het (dag)programma.

Randvoorwaarden voor gebruik endosheath

Een endosheath wordt gebruikt om de kans te verkleinen dat een thermolabiele, kanaalloze flexibele
endoscoop wordt gecontamineerd door micro-organismen van de patiént (Chen, 2006). Er is echter altijd een
kans dat een endosheath scheurt of dat de flexibele endoscoop wordt gecontamineerd bij het verwijderen
van een endosheath, waardoor machinale reiniging en chemische desinfectie noodzakelijk blijft. Het gebruik
van een endosheath is daarom geen vervanging voor machinale reiniging en chemische desinfectie van een
kanaalloze flexibele endoscoop. Het gebruik van een endosheath kan daarnaast gepaard gaan met een
slechtere beeldkwaliteit en slechtere interpretatie. Het gebruik van een endosheath dient daarom zorgvuldig
te worden afgewogen, zodat het zorgproces niet wordt gehinderd.

Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie is toegestaan bij kanaalloze flexibele endoscopen als wordt
voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

e Gebruik een endosheath dat voldoet aan de minimale eisen (zie module Minimale eisen).

e Gebruik een nieuwe endosheath voor iedere patiént.

e Breng de endosheath aan volgens de instructies van de fabrikant.

¢ Gebruik bij het oraal inbrengen van een flexibele endoscoop altijd een bijtring. Een bijtring voorkomt
perforatie van de endosheath en beschadiging van de flexibele endoscoop.

e Verwijder, direct na de endoscopie, de endosheath volgens voorschrift van de fabrikant zodanig dat er
geen contaminatie plaatsvindt van de endoscoop en de omgeving.
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e Endoscopisten die bij een thermolabiele, flexibele, kanaalloze endoscoop gebruik maken van een
endosheath gevolgd door tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie, hebben een training gehad
in het omdoen en verwijderen van de endosheath.

o Medewerkers die zijn betrokken bij de tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie van flexibele
kanaalloze endoscopen hebben een training gehad in handmatige reiniging en desinfectie.

Randvoorwaarden tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie

Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie is onder deze voorwaarden toegestaan omdat de kans op
inadequate reiniging en desinfectie lager is bij het gebruik van een kanaalloze flexibele endoscoop (Seoane-
Vazquez, 2006). Door het uitvoeren van machinale reiniging en chemische desinfectie aan het einde van de
dag is de regelmatige uitvoering van de automatische lektest (zie module Randvoorwaarden reiniging,
desinfectie en sterilisatie) gewaarborgd, is er minimaal dagelijks een geborgd proces van machinale reiniging
en desinfectie en is er een beperkte traceerbare periode in geval van een gecontamineerde flexibele

endoscoop.

Tussentijdse handmatige reiniging en desinfectie mag alleen worden toegepast als wordt voldaan aan de
volgende randvoorwaarden:

e Het betreft een kanaalloze flexibele endoscoop;
Er is voldaan aan de eisen voor het personeel (zie module minimale eisen);
Er is, op correcte wijze, een endosheath gebruikt (zie endosheath);

Er is/zijn na gebruik:

Geen zichtbare verontreiniging(en) aanwezig op de flexibele endoscoop;

Geen defect(en) aan de endosheath.

Bied de kanaalloze flexibele endoscoop aan het einde van de dag altijd aan voor machinale reiniging en
chemische desinfectie (zie module Randvoorwaarden reiniging, desinfectie en sterilisatie).

Reinig en desinfecteer de kanaalloze flexibele endoscoop handmatig met een in reinigingsmiddel (of
klamvochtige microvezeldoek) gedrenkte gaas/gazen en desinfecteer daarna met een in desinfectans
gedrenkte gaas/gazen, volgens voorschrift van de fabrikant en let daarbij op de minimale contacttijd van het
desbetreffende reinigingsmiddel en desinfectans. Gebruik een reinigingsmiddel en desinfectans dat
compatibel is met de flexibele endoscoop. Zie module minimale eisen voor eisen aan (de microbiologische
werkzaamheid van) het te gebruiken reinigingsmiddel en desinfectans en hanteer de voorgeschreven contact-

en droogtijd van het reinigingsmiddel en desinfectans.

Waarden en voorkeuren van patiénten (en eventueel hun verzorgers)

Het doel van het uitvoeren van goede reiniging en desinfectie is het voorkomen dat micro-organismen zich
kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden. Belangrijk is om te benadrukken dat standaardisatie en
strikte naleving van reinigings- en desinfectieprotocollen in combinatie met algemene hygiénische
maatregelen het risico op een zorg gerelateerde infectie weliswaar niet geheel wegneemt, maar wel sterk
reduceert. Maar ook verdere optimalisatie en ontwikkeling van nieuwe technieken voor reiniging en
desinfectie van flexibele endoscopen, identificatie van risico op klinisch relevante infecties en de gevolgen van
verspreiding van symptomatisch dragerschap kunnen een verdere bijdrage leveren.
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Kosten (middelenbeslag)

Patiénten met een zorggerelateerde infectie hebben langere zorg en medicatie nodig, wat veel geld kost.
Door adequate reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen op orde te hebben wordt de kans op
transmissie en zorggerelateerde infecties verkleind en de daarmee gepaard gaande kosten voorkomen. Als
het reinigings- en desinfectieproces te lang duurt door het toepassen van machinale reiniging en chemische
desinfectie dan zullen er meer flexibele endoscopen moeten worden aangeschaft. Tussentijdse handmatige
reiniging en desinfectie kan de aanschaf van extra flexibele endoscopen voorkomen.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De beschreven randvoorwaarden sluiten nauw aan op de klinische praktijk en er worden geen wijzigingen
voorgesteld aan de randvoorwaarden voor adequate reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen. Om
de kwaliteit van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen te waarborgen, geldt daarnaast een
zogeheten veldnorm, het SFERD- kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen. Deze
norm is bekend bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Omdat dezelfde kanaalloze flexibele endoscopen worden toegepast bij verschillende patiénten is het van
belang dat reiniging en desinfectie op een adequate wijze plaatsvindt. Inadequate reiniging en desinfectie
heeft negatieve gevolgen zoals de overdracht van micro-organismen of een verkeerd gestelde diagnose met
als gevolg een onterecht ingestelde therapie. Door gebruik te maken van een endosheath in combinatie met
handmatige tussentijdse reiniging en desinfectie of desinfectie met UV-C- licht kan de doorlooptijd van
kanaalloze flexibele endoscopen worden verkort. Wel dient de kanaalloze flexibele endoscoop aan het einde
van de dag te worden aangeboden voor machinale reiniging en chemische desinfectie. Door het
geautomatiseerde proces wordt standaard een lektest uitgevoerd, waardoor er een betere controle is op de
technische staat en daarmee het infectierisico van de flexibele endoscoop.

Onderbouwing

Achtergrond

Na gebruik wordt de kanaalloze flexibele endoscoop getransporteerd naar de centrale reinigings- en
desinfectieruimte. Hier volgt een handmatige voorreiniging en machinale reiniging en desinfectie in een
endoscopendesinfector. De flexibele endoscopen worden vervolgens gedroogd en teruggebracht naar de
polikliniek. Dat kost veel tijd en geld, terwijl de kans op inadequate reiniging en desinfectie lager is bij het
gebruik van een kanaalloze flexibele endoscoop. Een mogelijk oplossing die tijd kan besparen is het gebruik
van kanaalloze flexibele endoscopen in combinatie met een compatibel endosheath voor eenmalig gebruik.
Deze kanaalloze flexibele endoscopen kunnen gedurende het dagprogramma op de gebruikerslocatie
handmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd, gevolgd door machinale reiniging en desinfectie aan het
einde van de dag. Daarnaast komen er alternatieve methoden op de markt die gebruik maken van desinfectie
met UV-C-licht.

Het is echter onduidelijk of de handmatige snelle methoden met endosheath of desinfectie met UV-C- licht

voldoende microbiologisch veilig gebruikt kunnen worden in vergelijking met de machinale reiniging en
desinfectie.
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Het doel van deze module is om adequate reiniging en desinfectie van kanaalloze flexibele endoscopen te
beschrijven om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden.

Conclusies / Summary of Findings

There were not enough events to assess the effect a sheath and manual disinfection
No Grade compared to cleaning and disinfection using an automated endoscope reprocessor on
microbiological contamination.

Samenvatting literatuur

Description of studies

Ofstead (2019) conducted a systematic review assessing endoscopic sheath use during urologic,
gastrointestinal, or respiratory procedures. Ofstead (2019) covers the literature from January 2000 until June
2017 and searches were conducted in Pubmed. Ofstead (2019) included studies that described the use of
disposable sheaths during flexible endoscopy procedures and compare the use of sheathed endoscopes
versus unsheathed endoscopes. In total, 22 studies were included of which four describe microbiological
contamination as an outcome measure (Alvarado, 2009; Elackattu, 2010; Jin, 2014; Jergensen,

2013). Assessment of article quality was conducted for each study using the AORN's Research Evidence
appraisal Tool.

Hitchcock (2016) conducted a randomized trial comparing the microbiological efficacy of Tristel Trio Wipes,
PeraSafe solution and Cidex OPA solution for the high-level disinfection of flexible nasendoscopes. Included
were patients > 18 years who had an indication for nasendoscopy examination. Patients were randomised at a
ratio of 1:1:1 to undergo nasendoscopy in which the flexible nasendoscopes were disinfected with either
Tristel Trio Wipes, Cidex OPA or PeraSafe. In total, 72 patients were randomized to the Tristel Trio Wipes, 68
to the PeraSafe solution and 63 to the Cidex OPA solution. Outcome was microbiological growth after manual
disinfection. Patients were prospectively randomized in a 1:1 ration to either the standard monitoring group
or the capnography group. Capnography was performed for all patients but was blinded for the endoscopic
team in the standard monitoring group. In total, 74 patients (mean age 66.8+11.5 years, 68% male, BMI
23.9+5.7 kg/m?2) were randomized to the control group and 73 patients (mean age 65.4+12.7 years, 66%
male, BMI 23.4+4.7 kg/m?) were randomized to the intervention group. Outcomes were incidence of
hypoxemia (defined as SpO2 <90% for 15 seconds or more), incidence of severe hypoxemia (SpO2 <85%,
regardless of duration), episodes of apnea (EtCO2 at 0 mmHg for > 10 s), bradypnea (respiratory rate <
5/min), incidence of hypotension (systolic blood pressure <100mmHg), incidence of hypertension (systolic
blood pressure > 140 mmHg), incidence of bradycardia (heart rate < 50 beats/min), and periprocedural
mortality.

Results
Microbiological contamination
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Ofstead (2019) included four studies that took samples for microbial cultures to evaluate the sheaths’ ability
to prevent contamination of reusable endoscope components. These studies found no growth in sheathed
endoscopes after manual disinfection.

Hitchcock (2016) found that a total of 541 swabs were taken and sent for microbiological culture analysis. Four
samples returned positive cultures from endoscopes disinfected with the Cidex OPA solution and PeraSafe
solution. The PeraSafe solution produced one positive culture of Stenotrophomonas maltophilia when the
handle of the endoscope was swabbed after disinfection with the solution. The Cidex OPA solution returned
three positive cultures. One was from a swab of the nasendoscope optic tip after disinfection with the
solution, producing a culture of coagulase-negative Staphylococcus sp. The two other positive cultures were
obtained from the Medivators automated endoscope reprocessor lid, which grew cultures of Pseudomonas
sp and coagulase-negative Staphylococcus sp. No positive cultures were returned from endoscopes
disinfected with the Tristel Trio Wipes system.

Level of evidence of the literature
No GRADE could be performed due to the lack of events.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

What is the risk of contamination of a reprocessed flexible endoscope without channels when using a sheath
and manual disinfection or manual cleaning and UV-C disinfection compared to cleaning and dlisinfection
using an automated endoscope reprocessor?

P: Flexible endoscopes without channels

I: Sheath usages and manual disinfection, or manual cleaning and UV-C disinfection

C: Automated endoscope reprocessor

O: Microbiological contamination

Relevant outcome measures
The guideline development group considered microbial contamination after reprocessing as a critical
outcome measure for decision making.

A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used
in the studies.

The working group defined the GRADE-standard limit of 25% difference for dichotomous outcomes (RR < 0.8
or > 1.25), and 10% for continuous outcomes as a minimal clinically (patient) important difference.

Search and select (methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via embase.com) were searched with relevant search terms
from 1 January 2010 until 23 November 2022. The detailed search strategy is available upon reasonable
request (via info@sri-richtlijnen.nl). The systematic literature search resulted in 292 hits. Studies were selected
based on the following criteria systematic reviews, randomized controlled trials, or comparative observational
studies answering the research question.Thirty-nine studies were initially selected based on title and abstract
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screening. After reading the full text, 37 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under
the tab Methods), and two studies were included (Ofstead, 2019, Hitchcock, 2019).

Results
Two studies were included in the analysis of the literature. The summary of literature and results are included
under the tab Onderbouwing.

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Voorreiniging flexibele endoscopen
Uitgangsvraag

Hoe snel na de eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer dient de handmatige voorreiniging
van flexibele endoscopen uitgevoerd te worden op de centrale scopen reiniging & desinfectie-unit (CSD) om
de machinale reiniging en desinfectie in de endoscopendesinfector effectief te laten zijn?

Aanbeveling

Transporteer een flexibele endoscoop na einde behandeling van de patiént zo spoedig mogelijk naar de
centrale scopen reiniging- en desinfectie-unit (CSD) voor machinale reiniging en desinfectie. Volg hierbij altijd
de maximale termijn zoals gesteld in de reiniging- en desinfectiehandleiding van de fabrikant.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Op basis van de huidige literatuuranalyse is er geen goede uitspraak te doen over het tijdsinterval tussen
handmatige voorreiniging van een endoscoop op de behandelkamer en volledige reiniging en desinfectie op
de centrale scopen reiniging- en desinfectie unit (CSD). Microbiologische kweek werd gedefinieerd als
cruciale uitkomstmaat. De bewijskracht hiervoor is beoordeeld als zeer laag, waardoor geen richting kan
worden gegeven aan de besluitvorming. Er is slechts één studie gevonden die het tijdsinterval tussen
handmatige voorreiniging van een flexibele endoscoop op de behandelkamer en volledige reiniging en
desinfectie op de CSD onderzocht. Echter, in deze studie is slechts een beperkt aantal flexibele endoscopen
in één centrum onderzocht. Daarnaast is er een zeer beperkt aantal metingen uitgevoerd per tijdspunt,
waardoor niet met zekerheid kan worden geconcludeerd welk tijdsinterval tussen handmatige voorreiniging
op de behandelkamer en volledige reiniging en desinfectie als veilig kan worden beschouwd.

Ondanks dat er beperkte literatuur beschikbaar is, stellen internationale richtlijnen voor de reiniging en
desinfectie van flexibele endoscopen dat de flexibele endoscoop direct na de eerste handmatige
voorreiniging op de behandelkamer naar de CSD getransporteerd moet worden of binnen de termijn die de
fabrikant van de flexibele endoscoop stelt (Day, 2021; AORN, 2022; ASGE, 2018; Beilenhof, 2018; Loyola,
2020; CDC, 2019).

Steeds meer fabrikanten van flexibele endoscopen noemen een maximale termijn tot de reiniging en
desinfectie op de CSD. Gebruikers dienen de instructies van de fabrikant te volgen.

Waarden en voorkeuren van patiénten (en eventueel hun verzorgers)

Het doel van het uitvoeren van goede reiniging en desinfectie is het voorkomen dat micro-organismen zich
kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden. Belangrijk is om te benadrukken dat standaardisatie en
strikte naleving van reinigings- en desinfectieprotocollen in combinatie met algemene hygiénische
maatregelen het risico op een zorggerelateerde infectie weliswaar niet geheel wegneemt, maar wel sterk
reduceert. Het zo spoedig mogelijk uitvoeren van vervolg stappen in het reinigings- en desinfectieproces na
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handmatige voorreiniging op de behandelkamer maakt het werkproces mogelijk arbeidsintensiever. Bij
onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing kan, uit veiligheidsoverwegingen, het tijdsinterval tussen
deze stappen van het desinfectie proces niet worden verlengd.

Kosten (middelenbeslag)

latrogene endoscoop gerelateerde infecties kunnen in potentie zorgen voor hoge zorgkosten. Het is niet
bekend of het verkorten of verlengen van het tijdsinterval tussen handmatige voorreiniging op de
behandelkamer en de daar op volgende reinigings- en desinfectiestappen op de CSD invloed heeft op het
optreden van het aantal klinisch significante infecties. Er kan dan ook geen uitspraak worden gedaan over of
het aanhouden van een zo kort mogelijk tijdsinterval een reductie geeft in zorgkosten.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De aanbeveling over de termijn tussen de eerste handmatige voorreiniging van flexibele endoscopen op de
behandelkamer, de handmatige voorreiniging op de CSD en aansluitend de automatische reiniging en
desinfectie in de endoscopendesinfector sluit nauw aan op de klinische praktijk en er worden geen
wijzigingen voorgesteld met betrekking tot deze termijn. Om de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van
flexibele endoscopen te waarborgen, geldt daarnaast een zogeheten veldnorm (SFERD-kwaliteitshandboek
Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen).

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Omdat dezelfde flexibele endoscopen worden toegepast bij verschillende patiénten, is het van belang dat
reiniging, desinfectie en/of sterilisatie op een adequate wijze plaatsvindt. Inadequate reiniging en desinfectie
heeft negatieve gevolgen zoals de overdracht van micro-organismen of een verkeerd gestelde diagnose met
als gevolg een onterecht ingestelde therapie. Ondanks dat er beperkte literatuur beschikbaar is, stellen
internationale richtlijnen voor het reinigingen en desinfecteren van flexibele endoscopen dat de

endoscoop direct na de eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer naar de CSD
getransporteerd moet worden of binnen de termijn die de fabrikant van de flexibele endoscoop stelt.

Fabrikanten van flexibele endoscopen noemen steeds vaker een maximale termijn tot de reiniging en
desinfectie op de CSD. Gebruikers dienen de gebruikershandleiding te volgen.

Onderbouwing

Achtergrond

De eerste handmatige voorreiniging vindt zo spoedig mogelijk na gebruik plaats op de behandelkamer. Dit
bestaat uit het doorspoelen van de kanalen en afnemen van de buitenzijde van de flexibele endoscoop met
een reinigingsoplossing. Vervolgens vindt er een verdere handmatige voorreiniging plaats op de centrale
scopen reiniging- en desinfectie (CSD). Hierbij wordt onder andere een lektest uitgevoerd en de inwendige
kanalen (indien van toepassing) geraagd en doorgespoeld. Vervolgens wordt de flexibele endoscoop in de
endoscopendesinfector geplaatst en wordt deze machinaal gereinigd en gedesinfecteerd.

Welke tijdsduur tussen eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer en handmatige voorreiniging
op de CSD mag zitten is niet bekend. Het huidige beleid is dat de gecontamineerde flexibele endoscoop (na
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een eerste handmatige voorreiniging op de behandelkamer) in een afgesloten bak/systeem zo snel mogelijk
wordt aangeboden voor reiniging en desinfectie op de CSD. Dit stuit echter op bezwaren omdat het niet
altijd mogelijk is om de flexibele endoscoop direct te transporteren. Momenteel is er een grote
praktijkvariatie in tijdsduur tussen deze twee reinigingsmomenten. Hierdoor is de vraag ontstaan of een
langere tijdsduur tussen handmatige voorreiniging op de behandelkamer en reiniging en desinfectie op de
CSD een nadelig effect heeft op de effectiviteit van het gehele reinigings- en desinfectieproces.

Conclusies / Summary of Findings

Microbiological contamination
Very low The evidence is very uncertain about the effect of the time-interval between pre-cleaning
and complete reprocessing on microbiological contamination.
GRADE P P o J
Source: Eichel, 2021
Organic contamination
Very low The evidence is very uncertain about the effect of the time-interval between pre-cleaning
GRADE and complete reprocessing on microbiological contamination.
Source: Eichel, 2021
Biofilm
Very low The evidence is very uncertain about the effect of the time-interval between pre-cleaning
GRADE and complete reprocessing on microbiological contamination.
Source: Eichel, 2021

Samenvatting literatuur

Description of studies

Eichel (2021) conducted an observational study investigating the effects of the duration of the time interval
after pre-cleaning on the reprocessing performance by determining the cleaning performance, disinfection
performance, and biofilm content. The study included 124 standardized test tubes. These tubes were
transparent polytetrafluoroethylene tubes with a length of 200 cm, an inner diameter of 2 mm, and a wall
thickness of 0.5 mm. To investigate the cleaning performance, the test tubes were contaminated with a soiling
solution of heparinized sheep blood and protamine in sodium dodecyl sulfate (SDS) and a defined quantity of
a test organism (E. faecium =107 Colony-forming unit (CFU)/mL). In addition, 6 bronchoscopes, é
gastroscopes, and 6 colonoscopes were included that had already been applied to patients and were
contaminated by patient use. These endoscopes had already been used clinically for at least two years.

The time interval of storage between pre-cleaning and subsequent reprocessing differed. In 100 cases, a
duration of 16 hours was chosen, since it was the most clinically significant time interval if reprocessing takes
place daily during core working hours, including weekends. In addition, storage times from O to 48 hours were
assessed. In endoscopes, the time intervals were 0, 6, and 24 hours after pre-cleaning. The endoscopes were
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stored at room temperature.

The cleaning and disinfection process was performed according to the KRINKO/BfArm and performance was
examined according to the currently valid acceptance criteria in Germany, this entails an optical cleanliness, a
residual protein content <100 pg/test tube (cleaning performance), and a reduction factor of >9 log10/test
tube (disinfection performance). Noteworthy is that all test tubes were brushed as part of the manual cleaning
procedure. In practice this is however only the case for the biopsy/suction channel. For endoscopes, a residual
protein content <100 pg (cleaning performance) and <10 CFU/10 mL, and no growth of Escherichia coli,
Enterobacteriaceae, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., non-

fermenters, and greening streptococci (disinfection performance) were used for acceptance. Biofilm was
measured in three contaminated test tubes and one uncontaminated test tube (negative control) using
photometric absorption of the quantity of bound crystal violet.

Results

Microbiological contamination

Eichel (2021) tested 124 contaminated test tubes for microbiological contamination and found all test tubes
reached a 29 log10/tube reduction for the number of CFUs of E. faecium independent of the time-interval (O-

48 hours) between pre-clean and after the final reprocessing process. All tubes therefore fulfilled the
acceptance criteria for reduction in microbiological contamination.

In addition, the 6 bronchoscopes, 6 gastroscopes and 6 colonoscopes were reprocessed after usage and
stored for up to 24 hours after pre-cleaning. All endoscopes had a colony count <10 CFU/10 mL and no
growth of Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp.,
non-fermenters, and greening streptococci. Therefore, the acceptance criteria for disinfection performance
were met.

Organic contamination

Eichel (2021) tested 124 contaminated test tubes for residual protein content and found that all test tubes
had a residual protein content of <30 pg/test tube (detection minimum) independent of the time-interval (0-
48 hours) between pre-clean and after final reprocessing process. All tubes therefore fulfilled the acceptance
criteria for residual protein content.

In addition, the 6 bronchoscopes, 6 gastroscopes and 6 colonoscopes were reprocessed after usage and
stored for up to 24 hours after pre-cleaning. No endoscope was contaminated with a protein residue above
the detection limit of 5 pg/endoscope. Therefore, the acceptance criterion of a protein residue of <100 ug
was met in all the collected samples.

Biofilm

Eichel (2021) tested three contaminated test tubes and one uncontaminated test tube which served as a
negative control. One tube was tested after precleaning, one tube was tested after brush cleaning, and one
was tested after complete reprocessing. They found that biofilm was detected after pre-cleaning and 24
hours storage, the optical density (OD) after pre-cleaning, storage, and brush cleaning, and after complete
reprocessing with storage was similar to that of the uncontaminated control test tube.
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Level of evidence of the literature

The level of evidence for observational studies starts ‘low’ The level of evidence regarding the outcome
measures microbiological contamination, organic contamination and biofilm was downgraded by 3 levels to
grade very low because of study limitations (risk of bias; -1) and low number of repetitions per time-Interval
(imprecision; -2)

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
What is the maximum duration of time interval between pre-cleaning and the subsequent steps in disinfection
at the central disinfection department to maintain an effective disinfection process?

P: Flexible endoscopes (regardless of type and usage)

I: Duration between the end of endoscopic procedure including pre-cleaning and the cleaning and
disinfection process on the central disinfection department for term X

C: Duration between the end of endoscopic procedure including pre-cleaning and the cleaning and
disinfection process on the central disinfection department for term Y

O: Microbial contamination, organic contamination and biofilm

Relevant outcome measures
The guideline development group considered microbial contamination, organic contamination, and biofilm as
a criticaloutcome measure for decision making.

A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used
in the studies.

The working group defined the GRADE-standard limit of 25% difference for dichotomous outcomes (RR < 0.8
or > 1.25), and 10% for continuous outcomes as a minimal clinically (patient) important difference.

Search and select (methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via embase.com) were searched with relevant search terms
from 1 January 2010 until 23 November 2022. The detailed search strategy is available upon reasonable
request (via info@SRI-richtlijnen.nl). The systematic literature search resulted in 818 hits. Studies were selected
based on the following criteria systematic reviews, randomized controlled trials, or comparative observational
studies answering the research question. Forty-nine studies were initially selected based on title and abstract
screening. After reading the full text, 48 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under
the tab Methods), and one studies was included (Eichel, 2021).

Results

One study was included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are
summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias
tables. The summary of literature, results and evidence tables are included under the tab Onderbouwing.
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Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Drogen en opslag
Uitgangsvraag

Op welke manier dient een flexibele endoscoop te worden bewaard om het risico op contaminatie van de
endoscoop en uitgroei van micro-organismen zo laag mogelijk te houden?

Aanbeveling

Sla een schone, droge flexibele endoscoop en de eventuele schone, droge accessoires op in een gesloten,
schone, droge en stofvrije omgeving. Gebruik hiervoor één van onderstaande mogelijkheden:

e Een droogkast (dit geldt niet voor een kanaalloze flexibele endoscoop);

o Een bewaarkast;

e Een bak of andere kast, mits een gesloten, schone, droge en stofvrije omgeving gehandhaafd kan
worden.

Er is geen bewijs gevonden voor een beperkende bewaartermijn. Voor de bewaartermijn van flexibele
endoscopen wordt verwezen naar de instructions for use (IFU) van de fabrikant van de droog- of bewaarkast
en de termijn zoals benoemd in het SFERD-kwaliteitshandboek.

Overwegingen

Adequaat droogproces
Flexibele endoscopen met kanaal
Droog de flexibele endoscoop met kanalen nadat deze uit de endoscopendesinfector is gekomen altijd in een

droogkast volgens voorschrift van de fabrikant. Ook als er een droogfase is doorlopen in de
endoscopendesinfector is de flexibele endoscoop namelijk veelal niet volledig droog. Een droogcyclus in een
droogkast voorkomt uitgroei van micro-organismen, zoals Pseudomonas species en Acinetobacter species
tijdens de periode waarin de flexibele endoscoop niet wordt gebruikt (Kovaleva, 2010; Alfa, 1991). Sla een
schone, droge flexibele endoscoop en de eventuele schone, droge accessoires op in een gesloten, schone,
droge en stofvrije omgeving (bijvoorbeeld een bewaarkast, bak of andere kast).

Actief drogen van een gedesinfecteerde flexibele endoscoop met kanalen in een droogkast mag conform het
huidige beleid achterwege blijven indien de endoscoop binnen vier uur na machinale reiniging en chemische
desinfectie weer wordt hergebruikt (zie SFERD-kwaliteitshandboek). Plaats de flexibele endoscoop in de
tussentijd in een schoon opbergmiddel met de status ‘schoon nat’ en geef de uiterste houdbaarheidstermijn
aan. Na het verstrijken van deze termijn moet de flexibele endoscoop voor gebruik opnieuw machinaal
worden gereinigd en chemisch gedesinfecteerd en volledig gedroogd (als deze niet binnen vier uur wordt
gebruikt).

Kanaalloze flexibele endoscopen

Droog een kanaalloze flexibele endoscoop volgens voorschrift van de fabrikant. Voor kanaalloze flexibele
endoscopen geldt dat drogen in een droogkast niet nodig is vanwege het ontbreken van inwendige kanalen.
Sla een schone, droge flexibele endoscoop en de eventuele schone, droge accessoires op in een gesloten,
schone, droge en stofvrije omgeving (bijvoorbeeld een bewaarkast, bak of andere kast).
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Droog- en bewaarkast
Reinig de droog- en bewaarkast minimaal maandelijks of vaker als er zichtbare vervuiling is of het voorschrift
van de fabrikant dit aangeeft.

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Voor deze module is systematisch gezocht in de literatuur. De geincludeerde studies bestaan uit twee typen
onderzoeken. In de eerste groep studies werden gastro-intestinale endoscopen regulier klinisch gebruikt en
tijdens de studieperiode bemonsterd om microbiologische contaminatie vast te stellen. In de tweede groep
studies werd een aantal endoscopen uit de klinische roulatie gehaald en met intervallen tijdens een bepaalde
opslagtijd bemonsterd. De duur van opslag liep uiteen van 1 tot 56 dagen, waarbij het merendeel (10/15;
67%) een opslagtermijn van 1 tot 7 dagen heeft gehanteerd. Alle studies zijn single-site en hebben
verschillende criteria gebruikt om microbiologische contaminatie te definiéren. Omdat het alleen
beschrijvende studies zijn kan er geen meta-analyse worden uitgevoerd en is het niet mogelijk om de
kwaliteit van het bewijs met GRADE te beoordelen.

In de eerste groep studies werden klinische gebruikte gastro-intestinale endoscopen regulier tijdens de
studieperiode bemonsterd. Een aantal studies heeft een relatieve korte studieduur tot maximaal zeven dagen
(Osborne, 2007; Vergis, 2007). De studie van Heroux (2017) heeft een groep van 18 duodenoscopen 531 maal
bemonsterd met een mediane opslagduur 1.96 dagen en een langere uiterste opslagduur (range 0.07-39.93
dagen, interquartile range 0.89-3.98 dagen) waarbij 4.1% gecontamineerd was met > 10 CFU. In al deze
studies had het voorkomen van contaminatie geen significante relatie met de lengte van de opslag.

In de tweede groep studies werd een aantal endoscopen uit de klinische roulatie gehaald en met intervallen
tijdens een bepaalde opslagtijd bemonsterd. In de studies van Riley (2002), Rejchrt (2004), Alfa (2012),
Grandval (2013) zijn endoscopen voor relatieve korte periodes van 2, 3 of 5 dagen opgeslagen. De mate van
contaminatie varieert van lage aantallen non-pathogene micro-organismen tot en met 7% tot 12%
contaminatie van >25 CFU en/of pathogene micro-organismen bij endoscopen die niet in een droogkast
waren opgeslagen (Grandval; 2013). Brock (2015) had 10 endoscopen voor 21 dagen opgeslagen. Bij 4
endoscopen werd eenmalig een pathogeen micro-organisme (1 CFU) aangetroffen. In de studies van Ingram
(2013), Scanlon (2016) en Lacey (2019) zijn endoscopen 8 tot 12 weken opgeslagen waarbij geen of lage
aantallen non-pathogene micro-organismen werden gevonden.

De beperkt beschikbare literatuur laat geen relatie tussen de opslagduur en het optreden van contaminatie
zien. Daarnaast laten kleine studies zien dat een flexibele endoscoop voor langere tijd opgeslagen kan
worden als deze adequaat gedecontamineerd is. Richtlijnen geven verschillende definities voor de
opslagtermijn. De ESGE-ESGNA (Beilenhoff, 2018), ASGE (ASGE 2018), American Multisociety guideline
(Day, 2021) en Britse richtlijn (Department of health, 2016) geven onder voorwaarden geen expliciete grens
aan, terwijl de bewaartermijn van de Franse richtlijn (Ministére des affaires sociales et de la santé, 2016) 7
dagen is en het huidige SFERD kwaliteitshandboek 30 dagen aanhoudt. De beschikbare literatuur geeft geen
onderbouwing voor een termijn. De mogelijkheid van contaminatie van flexibele endoscopen is het gevolg
van het reinigings- en desinfectieproces, het droogproces en eventuele hercontaminatie tijdens opslag.
Daarom hoeft de bewaartermijn van endoscopen in principe niet beperkt te worden mits er een adequaat
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reinigings-, desinfectieproces volgens de gebruiksinstructies van de fabrikant is uitgevoerd, de flexibele
endoscoop in een gesloten, schone, droge en stofvrije omgeving is opgeslagen en er frequente
microbiologische controles worden uitgevoerd.

Omdat flexibele endoscopen niet altijd adequaat gedecontamineerd zijn na het reinigings- en
desinfectieproces, is een instelling specifieke risico-inventarisatie met afweging voor de bewaartermijn
noodzakelijk. De risico’s moeten inzichtelijk zijn en er moet een systeem ter plaatse zijn om deze risico’s
beheersbaar te houden. De minimale randvoorwaarden hiervoor zijn (zie module randvoorwaarden):

1. Een procedure om de technische aspecten van de reiniging en desinfectie te controleren.

2. Een procedure om de technische aspecten van het drogen te controleren.

3. Een microbiologisch surveillance programma om te controleren of de flexibele endoscopen adequaat
gedecontamineerd zijn.

De intensiteit van het controleren van de randvoorwaarden moet worden afgestemd op het risico van
inadequate reiniging- en transmissierisico.

Waarden en voorkeuren van patiénten (en eventueel hun verzorgers)

Met adequate reiniging en desinfectie van een flexibele endoscoop wordt voorkomen dat patiénten door
transmissie extra schade ondervinden. Patiénten met een zorginfectie kosten veel geld, omdat zij langere
zorg en vaker/langer medicatie nodig hebben. Door het volgen van infectiepreventiemaatregelen voor het
gebruik en de reiniging, desinfectie en sterilisatie van flexibele endoscopen wordt de kans op besmetting en
klinisch relevante zorginfecties verkleind waardoor daarmee gepaard gaande kosten worden voorkomen.

Kosten (middelenbeslag)

Het onnodig reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen is een verspilling van middelen en dient
beperkt te worden. Het beperken van de bewaartermijn van flexibele endoscopen kan tot gevolg hebben dat
meer gereinigd en gedesinfecteerd zal moeten worden waardoor de kosten toenemen.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

Op basis van de literatuur kan er geen bewaartermijn worden vastgesteld. De werkgroep verwijst daarom
naar de IFU van de fabrikant van de droog- of bewaarkast en de termijn zoals vermeld in het SFERD-
kwaliteitshandboek. Deze termijn heeft op de meeste flexibele endoscopen geen invloed, omdat deze
dagelijks of wekelijks gebruikt worden. Voor deze termijn worden er geen problemen verwacht met
betrekking tot implementatie. Het SFERD-kwaliteitshandboek is al breed geimplementeerd. Het advies om
de flexibele endoscopen minimaal te kweken volgens de richtlijn Controle op microbiologische veiligheid van
thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen is opgenomen in het SFERD
kwaliteitshandboek en is daarmee eveneens al breed geimplementeerd.

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Hoewel de literatuur over de bewaartermijn van flexibele endoscopen beperkt is, lijkt het dat de lengte van
de bewaartermijn geen relatie heeft met het voorkomen van contaminatie, naast het bestaande risico van
contaminatie na reiniging en desinfectie.

NndarhAimainA
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Achtergrond

Volgens het huidige beleid mag een flexibele endoscoop na reiniging, desinfectie en volledige droging dertig
dagen worden bewaard in een afgesloten systeem zoals een endoscopenkast of afgesloten bak. Als de
flexibele endoscoop na dertig dagen niet is gebruikt dient de endoscoop conform het huidige beleid
opnieuw het proces van reiniging en desinfectie te doorlopen. Dit kost tijd en geld. Momenteel is er geen
duidelijke onderbouwing voor het afkappunt van dertig dagen. De vraag is dan ook of na reiniging,
desinfectie en volledige droging een flexibele endoscoop na een periode langer dan dertig dagen
microbiologisch veilig gebruikt kan worden als deze wordt bewaard in een afgesloten systeem. Waarbij ervan
uit wordt gegaan dat door het drogen uitgroei van micro-organismen wordt voorkomen.

Conclusies / Summary of Findings

There were not enough events to assess the effect of the duration of storing an
No Grade endoscope in a closed system after a complete drying process on the risk of endoscope

contamination.

Samenvatting literatuur

Description of studies

Garcia (2021) conducted a systemic review identifying the safe storage time for using flexible gastrointestinal
endoscopes after high-level disinfection. Garcia (2021) covers the literature until 10 February 2021 and
searches were conducted in the Virtual Health Library (VHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System
Online (PubMed), Scopus and Web of Science (WOS). Garcia (2021) included original articles dealing with the
processing of endoscopes with an emphasis on storage and storage time after high-level chemical disinfection
until the next use, with an outcome determined by microbiological culture. In total, 11 observational studies
were included. The quality of evidence was classified as follows: level 1, meta-analysis of multiple controlled
studies; level 2, individual study with experimental design; level 3, study with quasi-experimental design as a
study without randomization with a single pre-test and post-test group, time series or case-control; level 4,
study with non-experimental design as descriptive correlational and qualitative research or case studies; level
5, case report or data obtained systematically, of verifiable quality or program evaluation data; level 6,
opinion of reputable authorities based on clinical competence or opinion of expert committees, including
interpretations of information not based on research. Outcome was microbiological culture results at various
storage times after high-level chemical disinfection.

Schmelzer (2015) conducted a systemic review examining safe storage time (in days) of flexible endoscopes
that have undergone reprocessing in order to determine when they can be safely used again without posing
any risk of contamination from pathogens. Schmelzer (2015) covers the literature from 1990 to 2014 and
searches were conducted in CINAHL, MEDLINE/PUBMed and EMBASE. Schmelzer (2015) included both
experimental and epidemiological study designs, including randomized controlled trials, non-randomized
controlled trials, quasi-experimental, before and after studies, and prospective and retrospective cohort
studies. Studies were only included if they discussed the length of time that endoscopes which had been
properly reprocessed and stored could remain in a storage cabinet or closet before reuse. In total, 10 studies
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were included of which 3 were non-randomized trials and 7 were prospective cohort studies. The Joanna
Briggs Institute’s critical appraisal instruments were used to assess methodological quality. Outcome was
microbial growth on endoscopes which was measured with microbiological cultures.

Lacey (2019) conducted an observational, pre- and post-test quasi-experimental study. Included were four
colonoscopes and two gastroscopes. Scopes were processed using the standard protocol and bassline
samples were collected following processing to rule out presence of bacteria and fungus that may have been
present due to inadequate cleaning. Each scope had a sample taken from the biopsy port and from the
suction port using both liquid and brush techniques, and from the air/water port using only liquid sampling
techniques. All samples from each individual scope were combined into one sample. Identical sampling was
conducted again at the end of the 12 weeks of storage using the same sampling protocol. The laboratory set
up aerobic, anaerobic, and fungal cultures from each sample. Outcome was microbiological culture results
(bacteria or fungus) after 12 weeks of storage.

Heroux (2017) conducted a secondary analysis of a prospective randomize control trial characterizing the risk
of bacterial contamination among ERCP duodenoscopes. Included were 18 duodenoscopes. ERCP
duodenoscopes were cultured in a highly standardized fashion after reprocessing and before anticipated use,
including a swab sample of the elevator mechanism and a flush-brush-flush sampling of the working channel.
A dry flocked swab was used to sample under the elevator, the top and the bottom of the elevator, and over
the face of the duodenoscope tip, using a swirling motion. The working channel was sampled using sterile
water and a sterile wire brush in a flush-brush-flush method: the channel was flushed with a standardized
volume of sterile water; a sterile channel brush was inserted the entire length of the duodenoscope, removed,
and the brush tip was agitated in the collected sterile water for 10 seconds; and finally a second standardized
volume of sterile water was flushed through the duodenoscope and collected with the first flush and brush-
agitated specimen. All samples were cultured, and bacterial growth (in colony forming units) was quantified
after overnight incubation.

Results
Microbial contamination

Four included studies reported on microbial contamination on scopes in relation to endoscope storage time
after a high-level disinfection process (Garcia, 2021; Schmelzer, 2015; Lacey, 2019). There was overlap in
individual studies included in the systematic reviews conducted by Garcia (2021) and Schmelzer (2015).
Overall results of a total of 16 individual studies were included which reported on microbial contamination in
relation to endoscope storage time after a high-level disinfection process. Since the findings were expressed
using descriptive statistics, a meta-analysis was impossible. Therefore, the findings have been summarized in a
narrative form and a table.

Garcia (2021) found that storage times of the included articles ranged from 1 to 56 days, with a predominance

of one to seven days (8/11; 73%). Several criteria were used to define storage time (Table 1). These criteria for
determining the storage time did not show a consensus for clinical practice.
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Schmelzer (2015) found that storage times of the included articles ranged from 2 to 56 days. The
contamination rates were low (2% at three days and 4% at seven days) and pathogens were rare. The
contamination rate remained consistent over time (Table 3.1).
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Lacey (2019) reported no growth after Days 1 and 2, no isolation of anaerobes after 4 days, and no isolation
of fungus. None of the scopes grew either bacteria or fungus by the end of the 12-week period.

Heroux (2017) found that a total of 34 (7.3%) duodenoscopes observations had a hang time >7.00 days, of
which 2 (5.9%) demonstrated contamination (=10 CFU) of either the elevator mechanism or working channel.
Among the 431 duodenoscope samples with a hang time <7.00 days, 17 (3.9%) demonstrated contamination
(=10 CFU). After adjusting for the study arms this resulted in a non-statically significant adjusted odds ratio
(OR) of 1.29 (95% CI 0.28 to 5.95) for duodenoscope contamination (>10 CFU) of either the elevator
mechanism or working channel among duodenoscopes for duodenoscopes with a hangtime > 7 days.

Table 3.1. Summary chart of studies (n = 15) regarding storage time of flexible gastrointestinal
endoscopes and microbial contamination outcomes

(Total of 135
samples)

growth of commensal
microorganisms

(2nd day)

Staphylococcus epidermidis (2nd and
3rd day at two different points)
There was no mention of the amount
of colony forming units found.

Reference Types of Criteria adopted to Outcomes Suggested
endoscopes define shelf life storage
(sample size) time
Alfa 5 duodenoscopes |Any growth Endoscopes that were not thoroughly |2 days
(1991) used for ERCP dried had contamination rates of 5/12
at2 h, 10/15 at 24 h and 6/15 at 48 h
(42 in Phase 1 and and the number of CFl increased
19 in Phase 2) significantly from 2 to 24 h.
None of the thoroughly dried
endoscopes (Phase 2) had bacterial
growth.
Riley 1 colonoscope Bacterial growth: Within 24 hours of storage, there was |7 days
(2002) Up to 5 CFU/ml - no microbiological growth. In 168
(30 samples) acceptable; hours, there was growth in two
5-20 CFU/ml moderate; |samples of 1 CFU/ml of coagulase
> 20 CFU/ml high. negative Staphylococcus and 1 CFU/ml
of Micrococcus sp.
Rejcht 10 endoscopes Acceptable Positive culture: 3%. 5 days
(2004) microbiological Corynebacterium pseudodiphteriae

PDF aangemaakt op 18-06-2026

44/52




Thermolabiele, flexibele endoscopen

Federatie
Medisch
Specialisten

Osborne |23 endoscopes Acceptable Overall contamination rate: 15.5%. 5 days
(2007) microbiological growth |Coagulase-negative Staphylococcus
(Total of 194 of and Micrococcus were the most
samples) microorganisms without (common microorganisms (6.7% and
clinical importance 3.1%).
Bacillus, Corynebacterium, fungus,
Streptomyces (n = 29)
12.9% - 1st day
10% - Between 1st and 2nd day
17.2% - Between 2nd and 3rd day
25% - Between 3rd and 4th day
37.5% - Between 6th and 7th day
Yeast between the 5th and 6th day of
storage
Vergis 4 duodenoscopes |Acceptable culture of  |Phase 1: (6/70) positive culture ranging |7 days
(2007) and 3 colonoscopes |microorganisms of no  [from 10 to 200 CFU/ml.
clinical importance; did |Predominant growth in the first 5 days.
(Phase 1 and 2 not detail the types.
70 samples; Stage 3 Phase 2: No growth
14 samples)
Phase 3: Sample collection in 24 hours
and
7 days. Positive culture on the 7th day -
700 CFU/ml. All positive cultures
recovered Staphylococcus epidermidis.
Wardle |6 colonoscopes Any growth No growth from any of the 16 days
(2007) 2 gastroscopes endoscopes at any time.
(Total of 66
samples)
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Foxcroft |SD cabinet: Any growth SD cabinet: 7 days
(2008) 4 colono-scopes 1 CFU of non-pathogen on one
2 duodeno-scopes endoscope. At 0 days
1 gastro-scope
1 broncho-scope CS cabinet: group:
mixed growth of 2 non pathogens (1
CS cabinet: CFU each) on one endoscope at 0 and
4 colono-scopes 3 days. No growth at 7 days.
3 duodeno-scopes
3 gastro-scopes
2 brocho-scopes
(32 samples for
each time period
for scopes in SD
cabinet)
Alfa 5 gastroscopes Acceptable 5.7% (22/383) contaminated samples |2 days
(2012) 9 colonoscopes microbiological growth |after 48 hours:
6 duodenoscopes |< (9/22) Bacillus gram-positive 10
200 CFU/ml CFU/ml;
(Total of 383 (11/22) Gram-positive Coccus: Highest
samples) microbiological load found 170
CFU/ml.
(1/22) Gram-negative Bacillus
Ingram 4 colonoscopes Clinically important Recovery of Staphylococcus 56 days
(2013) microorganism epidermidis and Staphylococcus
(Total of 32 growth*** hominis with a maximum of 2 CFU/ml|
samples) in two samples collected on the 14th
day of storage.
And recovery of < 1 CFU/ml of
Staphylococcus epidermidis on the
42nd day.
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Grandval |10 gastroscopes < 5 CFU/ml (acceptable |Drying cabinet: 3 days
(2013) 11 colonoscopes level) 56.1% without contamination
4 duodenoscopes 43.9% < 5 CFU/ml Coagulase-negative
between 5 and 25 Staphylococcus, Micrococcus sp.,
(41 samples for CFU/ml Bacillus sp.
each (alert level)
type of storage) Conventional closet:
> 25 CFU/ml or growth |41.4% without contamination
of any potentially 46.8% < 5 CFU/ml
pathogenic 5% between 5 and 25 CFU/ml
Microorganism** Coagulase-negative Staphylococcus,
(action level) Micrococcus sp., Bacillus sp. (6 and 7
CFU/ml)
7% > 150 CFU/ml Strenotrophomonas
Maltophilia, Enterobacter cloacae and
Serratia odorifera
Brock 4 duodenoscopes |Growth < 100 colony Global contamination rate: 29.2% 21 days
(2015) 4 colonoscopes forming units (CFU)/ml

2 gastroscopes

(Total of 96
samples)

Cultures: Coagulase-negative
Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus
Corynebacterium and
Propionibacterium acnes.

Maximum of 49 CFU/ml

Microorganisms with pathogenic
potential: Aureobasidium pullulans (1st
day); Enterococcus (7th day); a-
hemolitic Streptococcus (14th day);
Candida parapsilosis (day 21)

All with growth <1 CFU/ml
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Scanlon
(2017)

6 gastroscopes
2 duodenoscope
1 colonoscope

(Phase 1
27 samples; Level 2
131 samples)

Microbiological growth
<

100 CFU/ml

Phase 1 — Positive cultures: 11.1%. All
< 100 CFU/ml.

Coagulase-negative Staphylococcus
(On the 69th and 85th day ofstorage)
Micrococcus (69th day of storage)

Phase 2 - Positive cultures: 5.3%. All <
100 CFU/ml.

Coagulase-negative Staphylococcus
(7th, 14th, 28th, 42nd day of

storage)

Neisseria subflava (28th day of storage)
Bacillus species (42nd and 56th day of
storage)

Viridans group streptococci (28th day
of storage)

Candida albicans growth: 10 CFU/ml
on the 14th day of storage.

56 days
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Singh
(2018)
(Total of 119
samples)

3 duodenoscopes

Any growth of
Escherichia coli or
Enterococcus faecalis
and/or >100 CFU/ml of
any other
microorganism is not
acceptable. Inoculated
suspension of E. Coli
and E. faecalis at an
approximate
concentration of 108
CFU/ml before applying
the designed protocols.

Protocol 1 - Cleaning and disinfection
without alcohol flush (n = 69)
Enterococcus faecalis

<9 CFU/ml - 17 samples

10-99 CFU/ml - 20 samples

> 100 CFU/ml - 5 samples

Other microorganisms

> 100 CFU/ml - 9 samples

Protocol 2 - Cleaning and disinfection
followed by an alcohol flush

(n = 20)

Enterococcus faecalis

< 9 CFU/ml - 4 samples

10-99 CFU/ml - 7 samples

> 100 CFU/ml - 4 samples

Other microorganisms

> 100 CFU/ml - 1 samples

Protocol 3 - Cleaning + extra cleaning
and disinfection without

alcohol flush (n = 30)

Enterococcus faecalis

< 9 CFU/ml - 6 samples

10-99 CFU/ml - 13 samples

> 100 CFU/ml - 2 samples

Other microorganisms

> 100 CFU/ml - 9 samples

Other microorganisms identified in
duodenoscopes were: Bacillus spp.,
Paenibacillus spp., Brevibacillus

1-3 days
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Mallette |19 gastroscopes Microbiological results |There was no growth > 200 CFU/ml |7 days

(2018) 24 colonoscopes  |below 200 CFU/ml. within 7 days. Type of microorganism
5 duodenoscopes not evaluated.
There was no description of all growths
(Total of 164 per day of storage. 18 contaminated
samples) samples.

80 CFU/ml (highest microbiological
load found). There was no significant
difference comparing the
microbiological

growth from 1, 2, 3, 4, 5, 6 days to 7

days.
Lacey 4 colonoscopes Any growth Findings documented on reports from |12 weeks
(2019) 2 gastroscopes all six scopes were no growth after
Days 1 and 2, no anaerobes isolated
(Total of 24 after 4 days, and
samples) no fungus isolated. None of the scopes

grew either bacteria or fungus by the
end of the 12-week period.

**Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas maltophilia,
Acinetobacter sp., Candida sp;

***Escherichia coli, Klebsiella Pneumoniae, Alpha streptococcus,Streptococcus pneumonia, Enterococcus,
Klebsiella oxytoca.

Organic residue

No evidence was found regarding organic contamination on endoscopes in relation to the duration of
storage.

Biofilm
No evidence was found regarding biofilm on endoscopes in relation to the duration of storage.

Level of evidence of the literature
No GRADE could be performed due to the lack of events.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

How long can you keep an endoscope in a closed system after a complete drying process, to minimize the
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risk of contamination of the endoscope?

P: Flexible endoscopes (regardless of type and usage)

I: Storage after completing the drying process for term X
C: Storage after completing the drying process for 30-days
O: Microbial contamination, organic residue, biofilm

Relevant outcome measures

The guideline development group considered microbial contamination as a critical outcome measure for
decision making; and microbial load, organic contamination, biofilm as an important outcome measure for
decision making.

A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used
in the studies.

Search and select (methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via embase.com) were searched with relevant search terms
from 1 January 2010 until 23 November 2022. The detailed search strategy is available upon reasonable
request (via info@SRI-richtlijnen.nl). The systematic literature search resulted in 818 hits. Studies were selected

based on the following criteria systematic reviews, randomized controlled trials, or comparative observational
studies answering the research question. Twenty studies were initially selected based on title and abstract
screening. After reading the full text, 16 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under
the tab Onderbouwing), and four studies were included (Garcia, 2021; Schmelzer, 2015; Lacey, 2019; Heroux,
2017).

Results

Four studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are
summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.
The summary of literature, results and evidence tables are included under the tab Onderbouwing.

Verantwoording

Publicatiedatum : 01-07-2025
Beoordeeld op geldigheid : 03-10-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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